
 
 
 
 

 

 
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ                                

────────          
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ          Θεσσαλονίκη  24-11–2016  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.:  97545/27748 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &  
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
────────  ���� ──────── 
Αρµόδια : Ειρήνη Ναούµ 
Τηλ. : 2313-317536 
E-Mail : e.naoum@thessaloniki.gr 
Βασ. Γεωργίου Α’ 1 
Τ.Κ. 54640 

 

ΘΕΜΑ : «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». 

 Σας ̟αρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο των ̟αρα̟άνω 
ηµεροµηνιών, µε στοιχεία των έξι (6) χωρίς ̟λαίσιο την ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ̟ου 
αφορά στη διενέργεια δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ιατρικού 
Εξο̟λισµού» για τον εξο̟λισµό και τη λειτουργία των δηµοτικών ιατρείων στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Τριανδρίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης 134.281,56 € συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. (24%), µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, 
µόνο βάσει τιµής ανά τµήµα του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού. 

Συνηµµένα : 
� Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Κοινο̟οίηση : 
� Βιοτεχνικό Ε̟ιµελητήριο Θεσσαλονίκης 

Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, 546 24 
Email : info@veth.gov.gr 

� Ε̟αγγελµατικό Ε̟ιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, 546 24 
Email : grammateia@epethe.gr 

� Τεχνικό Ε̟ιµελητήριο Ελλάδας 
Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας 
Μ. Αλεξάνρου 49, Θεσσαλονίκη, 54643 
Email : tee_thess@tee.gr 

� Εµ̟ορικό και Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο 
Τσιµισκή 27-29 Θεσσαλονίκη, 546 24 
Email : root@ebeth.gr 

� ΠΕ∆ΚΜ 
26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη, 546 27 
Email : ped_km@otenet.gr 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
� Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
� ∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης 
� Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµο̟ρασιών 
� ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 
Μέλη Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού Α.Ο.Ε. 1618/2016 : 
� Μιχαλο̟ούλου ∆ιονυσία (Τακτικό) 
� Μ̟λάτσιος Βασίλειος (Τακτικό) 
� Ρώτας Αδαµάντιος (Τακτικό) 
� Μ̟ουτσιούκης Σταµάτιος  (Ανα̟ληρωµατικό) 
� Μαυρίδου Σοφία (Ανα̟ληρωµατικό) 
� Χατζηιωάννου Νικόλαος (Ανα̟ληρωµατικό) 

 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ 
 

Η Συντάξασα 
Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη του 

Τµήµατος Προκηρύξεων και 
∆ηµο̟ρασιών 

Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της 
∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής 

∆ιαχείρισης 

 

κ.α.α.  

Ε. Ναούµ Κ. Ασβεστά Π. Λακερίδου 

 

Προς  
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 02/12/2016 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 02/12/2016 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 02/12/2016 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» 02/12/2016 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

  Προκειµένου ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης να ̟ροβεί στη «Προµήθεια Ιατρικού 

Εξο̟λισµού» για τον εξο̟λισµό και τη λειτουργία των δηµοτικών ιατρείων στη 
∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης 
134.281,56 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%), ό̟ως αυτές  α̟οτυ̟ώνονται 
στον ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό - τεχνικές ̟ροδιαγραφές, ̟ροκηρύσσει δηµόσιο 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα 
α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, µόνο βάσει τιµής ανά τµήµα του ενδεικτικού 
̟ροϋ̟ολογισµού.  
 Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της 
διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήµατος. Οι ̟ροσφορές 
υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά α̟ό την 02-12-2016 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 07:00 µέχρι την 01-01-2017  ηµέρα Κυριακή και ώρα 15:00. Μετά 
την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει δυνατότητα 
υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα.   
 Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών, στις 05-01-2017 

ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10:00 – 11:00 µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.  
 Στη δηµο̟ρασία γίνονται δεκτοί µόνο όσοι ασχολούνται νόµιµα µε τις σχετικά 
αναφερόµενες ̟ροµήθειες και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Ε̟ιµελητήρια. Οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, δεν ̟ρέ̟ει να 
α̟ασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των ̟ροσφορών, ούτε καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ανασφάλιστο ̟ροσω̟ικό.  Για τη συµµετοχή τους στο 
διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει να διαθέτουν ψηφιακή 
υ̟ογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή 
̟ύλη www.promitheus.gov.gr). 
 Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο 2% της ̟ροϋ̟ολογισθείσας α̟ό την 
υ̟ηρεσία δα̟άνης χωρίς το Φ.Π.Α. ε̟τάµηνης ισχύος. 
 Αιτήµατα ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών υ̟οβάλλονται, α̟ό 
εγγεγραµµένους στο Σύστηµα οικονοµικούς φορείς, ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό 
τό̟ο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης  
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή. 
 Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται α̟ό το Τµήµα Προκηρύξεων και 
∆ηµο̟ρασιών της ∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, οδός Βασ. 
Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, Κτίριο Β’, γραφείο 109 1Β, αρµόδια υ̟άλληλος Ειρήνη 
Ναούµ, τηλ. 2313-317536, e mail e.naoum@thessaloniki.gr, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες. 
 Τα τεύχη του διαγωνισµού θα είναι αναρτηµένα και στο δικτυακό τό̟ο του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή ̟ύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
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  Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ., τη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, σε ηµερήσιο 
και εβδοµαδιαίο τύ̟ο, ό̟ως ε̟ίσης το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ, στο δικτυακό τό̟ο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση 
www.thessaloniki.gr καθώς και στη  διαδικτυακή ̟ύλη  www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ 

16PROC005461733 2016-11-28

ΑΔΑ: 7ΕΤΖΩΡ5-Ι73



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ  
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
                                                 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 43 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 
Έχοντας υ̟όψη :  
 
1) Το Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών 

(̟ροσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
2) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

3) Το Ν. 3463/2006 «Περί κυρώσεως του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».  
4) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 
5) Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) “Μέτρα στήριξης και α̟̟νά̟τυξης 

της ελληνικής οικονοµίας στο ̟λαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012 και άλλες 
διατάξεις” και ειδικότερα την υ̟ο̟αράγραφο ΣΤ.20 του άρθρου 1 «Εφαρµογή 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ̟ου 
αντικατέστησε την ̟αρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4155/2013. 

6) Την υ̟' αριθµ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) α̟όφαση του Υ̟ουργού 
Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

7) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) για την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Αρχείου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

8) Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-9-2010) «∆ικαστική ̟ροστασία κατά τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».       
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9) Το άρθρο 1 ̟αρ. Ζ΄ (̟ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την κατα̟ολέµηση των 
καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές) υ̟ο̟αράγραφος Ζ.5 
(Συναλλαγές µεταξύ των ε̟ιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Αρχών-Άρθρο 4 
Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-2013). 

10) Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικο̟οίηση διατάξεων για την ̟ρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

11) Την υ̟' αριθµ. 836/13-6-2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση διενέργειας της 
̟ροµήθειας (Α∆Α : ΩΕΘ∆ΩΡ5-ΝΜΙ). 

12) Την υ̟' αριθµ. 770/25-5-2016 Α.Ο.Ε. για την έγκριση δα̟άνης και διάθεση 
της ̟ίστωσης (Α∆Α: ΨΨΛ9ΩΡ5-Χ53), (Α∆ΑΜ : 16REQ004514264 2016-06-02). 

13)  Το υ̟’ αριθµ. 240/26-1-2016 Υ̟ηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος 
Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Ανα̟τυξιακών 
Προγραµµάτων της ∆/νσης Ε̟ιχειρησιακού Προγραµµατισµού, 
Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ε̟ικοινωνίας, µε το ο̟οίο 
ορίζεται ότι η σχετική δα̟άνη δεν αφορά ΕΣΠΑ 

14) Την υ̟' αριθµ.1618/2016 Α.Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων και των 
τεχνικών ̟ροδιαγραφών.  

15) Την υ̟' αριθµ. 878/2015 Α̟όφαση ∆ηµάρχου για τη µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Γ. Ρανέλλα. 

 
 

                        
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προµήθεια 
Ιατρικού Εξο̟λισµού» για τον εξο̟λισµό και τη λειτουργία των δηµοτικών 
ιατρείων στη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης 134.281,56 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
(24%), µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 
ά̟οψη ̟ροσφορά, µόνο βάσει τιµής ανά τµήµα του ενδεικτικού 
̟ροϋ̟ολογισµού. 
 

 Άρθρο 1 
Όργανο, τό̟ος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (EΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή 
διαγωνισµού ̟ου ορίστηκε µε την υ̟’ αριθµ.  1618/2016 Α.Ο.Ε. (Α.∆.Α. : 
ΩΦΑ∆ΩΡ5-Υ1∆). 
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή ̟ύλη 
www.promitheus.gov.gr 

02-12-2016 
02-12-2016 

ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 
και ΩΡΑ 07:00 ̟.µ 

01-01-2017 
ΗΜΕΡΑ Κυριακή 
και ΩΡΑ 15:00 µ.µ. 

 
 
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει 
δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία 
µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 ̟αρ.3 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 6 
της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

 
 
 

Άρθρο 2 
Προϋ̟ολογισµός - χρηµατοδότηση ̟ροµήθειας 

 
Η ̟ροϋ̟ολογισθείσα δα̟άνη των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών ανέρχεται στο ̟οσό των 
134.281,56 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% (108.291,58 €  χωρίς το 
Φ.Π.Α.). 
Θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ίδιους ̟όρους σε βάρος του Κ.Α. 7341.07.01, 
Υ̟ηρεσιακής Μονάδας 15.002 (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας), του ̟ροϋ̟ολογισµού  οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα µε την 770/16 
Α.Ο.Ε. , την Π.Α.Υ. 1021/2016 και το υ̟’ αριθµ. 240/26-1-2016 Υ̟ηρεσιακό 
Σηµείωµα του Τµήµατος Ε̟ιχειρησιακού Σχεδιασµού και Παρακολούθησης 
Ανα̟τυξιακών Προγραµµάτων της ∆/νσης Ε̟ιχειρησιακού Προγραµµατισµού, 
Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ε̟ικοινωνίας, ό̟ου ορίζεται ότι η 
σχετική δα̟άνη δεν αφορά ΕΣΠΑ. 
Στον ̟ροϋ̟ολογισµό του οικονοµικού έτους 2017 έχει ̟ροβλεφθεί αντίστοιχο 
κονδύλιο στον Κ.Α 15/7135.04.01 «Λοι̟ές Προµήθειες Λοι̟ών Ειδών 
Εξο̟λισµού Υ̟ηρεσιών». 
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Άρθρο 3 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής  στο διαγωνισµό  - Προϋ̟οθέσεις συµµετοχής 

 
1) Υ̟οψήφιοι ή ̟ροσφέροντες και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων, τα µέλη αυτών 

µ̟ορούν να είναι φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ.∆.Σ., στο βαθµό 

̟ου η υ̟ό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ' της ̟αρούσας 
̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων. 

Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, 
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον. Σε ̟ερί̟τωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί µέχρι ̟λήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

2) Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς (̟ροµηθευτές) ̟ρέ̟ει να διαθέτουν ̟ροηγµένη ψηφιακή υ̟ογραφή 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή ̟ύλη 
www.promitheus.gov.gr). Η ψηφιακή υ̟ογραφή χορηγείται α̟ό 
̟ιστο̟οιηµένη ̟ρος τούτο αρχή και ̟ρέ̟ει να είναι σκληρής α̟οθήκευσης, 
δηλαδή να δηµιουργείται µέσω Ασφαλούς ∆ιάταξης ∆ηµιουργίας 
Υ̟ογραφής (USB token). Ο κατάλογος των αρχών ̟ου ̟αρέχουν ψηφιακή 
υ̟ογραφή αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλε̟ικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων 
http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications
/DigitalSignatures/SupervisedList.html. 
Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους ̟αρέχοντας τις 
α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και α̟οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
συστήµατος ταυτο̟οιούνται ως εξής : 
� Όσοι α̟ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο̟οιούνται µε χρήση των δια̟ιστευτηρίων ̟ου 
αυτοί κατέχουν α̟ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο̟οίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη α̟ό το ανωτέρω Τµήµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες των κρατών-µελών της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης οι ο̟οίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµ̟ληρώνοντας τον 
αριθµό ταυτότητας ΦΑΠ (VAT Identification Number) και 
ταυτο̟οιούνται µε χρήση των δια̟ιστευτηρίων ̟ου κατέχουν α̟ό το 
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο̟οίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη α̟ό το ανωτέρω Τµήµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 
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� Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτο̟οιούνται α̟ό τη ΓΓΕ α̟οστέλλοντας : 
� είτε υ̟εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη µε ε̟ίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική. 
� είτε ένορκη βεβαίωση ή ̟ιστο̟οιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε 

ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική, σύµφωνα µε τους 
̟ροβλε̟όµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα ο̟οία να δηλώνεται/α̟οδεικνύεται η 
εγγραφή του σε ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό µητρώο ό̟ως αυτά 
̟ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα XΙ - ΜΗΤΡΩΑ του Ν. 4412/2016, 
̟ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ̟η 
µορφή (̟ρωτότυ̟ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ̟ηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υ̟οβάλλεται α̟ό όλους τους υ̟οψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
µε τη χρήση ψηφιακής υ̟ογραφής χορηγούµενη α̟ό ̟ιστο̟οιηµένη 
αρχή ̟αροχής ψηφιακής υ̟ογραφής. 
Ο υ̟οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α̟ό το Σύστηµα ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος 
εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ̟οψήφιος 
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο̟οίησης λογαριασµού ως 
̟ιστο̟οιηµένος χρήστης και ̟ροβαίνει στην ενεργο̟οίηση του 
λογαριασµού του.      

           
 
 

Άρθρο 4 
Α̟οκλεισµός υ̟οψηφίων 

 
 

I. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης 
ο̟οιοσδή̟οτε οικονοµικός φορέας (βάσει του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 
όταν : 
1) υ̟άρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό 

τους ακόλουθους λόγους : 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης 
 Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 
 (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της 
 κατα̟ολέµησης της διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των 
 Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
 25-6-1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-
 ̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
 κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31-7-
 2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο  εθνικό 
 δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
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γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
̟ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27-11-1995, σ. 48), η ο̟οία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α' 
48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-6-2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης 
του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό 
̟αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία 
µε το Ν.3691/2008 (Α' 166), στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές 
εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας 
ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 
Η υ̟οχρέωση α̟οκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται ε̟ίσης όταν 
το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου 
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης 
α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως : 

α) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2) έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι 
Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση. 

II. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης – η αναθέτουσα αρχή – µ̟ορεί να α̟οκλείσει α̟ό τη 
συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης ο̟οιονδή̟οτε 
οικονοµικό φορέα σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε κατάλληλα µέσα 
αθέτηση των ισχυουσών υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/2016, 
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β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υ̟ό αναγκαστική 
διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή έχει υ̟αχθεί σε 
διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 
ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε 
ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, 
̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει ε̟αρκώς εύλογες ενδείξεις ̟ου 
οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 24 δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 
̟αρεµβατικά, µέσα, 
ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη 
συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την ̟ροετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του 
Ν.4412/2016, δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, 
µέσα,   
στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη 
̟ληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο 
̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, ̟ροηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή ̟ροηγούµενης σύµβασης ̟αραχώρησης ̟ου είχε ως 
α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγγελία της ̟ροηγούµενης σύµβασης, 
α̟οζηµιώσεις ή άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις, 
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την ̟αροχή των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται για την 
εξακρίβωση της α̟ουσίας των λόγων α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των 
κριτηρίων ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις ̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να ̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή 
του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, 
η) εάν ο οικονοµικός φορέας ε̟ιχειρεί να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη 
διαδικασία λήψης α̟οφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να α̟οκτήσει 
εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να του α̟οφέρουν αθέµιτο 
̟λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να ̟αράσχει εξ 
αµελείας ̟αρα̟λανητικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν 
ουσιωδώς τις α̟οφάσεις ̟ου αφορούν τον α̟οκλεισµό, την ε̟ιλογή ή την 
ανάθεση, 
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο 
οικονοµικός φορέας έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα, 
το ο̟οίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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Άρθρο 5 
Συµβατικά στοιχεία 

 
Στοιχεία της σύµβασης ̟ου θα ̟ροσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος 

είναι : 
1) Η ̟αρούσα διακήρυξη 
2) Οι ειδικοί όροι 
3) Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
4) Ο αναλυτικός ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός 
5) Το υ̟όδειγµα οικονοµικής ̟ροσφοράς 
6) Η ̟ροσφορά του µειοδότη  
7) Τα α̟ό το διαγωνιζόµενο ̟λήρη τεχνικά και ̟εριγραφικά στοιχεία ̟ου θα 

δοθούν µε την ̟ροσφορά. 
 
 
 

Άρθρο 6 
Προσφορές 

 
 

1) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται για ένα, ̟ερισσότερα ή για όλα τα τµήµατα του 
ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού.  

2) Αντι̟ροσφορές δε γίνονται δεκτές.    
3) Εναλλακτικές ̟ροσφορές δε γίνονται δεκτές. 
4) Η ισχύς των ̟ροσφορών θα είναι εξάµηνη. 
5) Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δε γίνονται δεκτοί. 
6) Προσφορά ̟ου θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης 

α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.  
7) Σε ̟ερί̟τωση συνυ̟οβολής µε την ̟ροσφορά στοιχείων και ̟ληροφοριών 

εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστο̟οίηση των ο̟οίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο ̟ροσφέρων 
οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της ̟ροσφοράς 
του µε χρήση του σχετικού ̟εδίου του Συστήµατος. Στην αντίθετη ̟ερί̟τωση, 
θα µ̟ορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των ̟ληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 
̟ληροφορίες ως εµ̟ιστευτικές, λόγω ύ̟αρξης τεχνικού ή εµ̟ορικού 
α̟ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την εµ̟ιστευτικότητα 
της συγκεκριµένης ̟ληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές 
̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις ̟ροσφερόµενες ̟οσότητες, την 
οικονοµική ̟ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται για την αξιολόγησή της. 

8) Οι ̟ροσφορές (στην έντυ̟η µορφή τους και ό̟ως α̟οτυ̟ώνονται στο αρχείο 
pdf) δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, ̟ροσθήκες, διορθώσεις κ.λ̟. 
Εάν υ̟άρχει στην ̟ροσφορά ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση, αυτή ̟ρέ̟ει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α̟ό τον ̟ροσφέροντα. Η ̟ροσφορά 
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α̟ορρί̟τεται όταν υ̟άρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι ο̟οίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ̟ροσφορών. 

9) Ο ̟ροσφέρων θεωρείται ότι α̟οδέχεται ̟λήρως και ανε̟ιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά ̟ερί̟τωση στην ̟ροσφορά του 
ρητά  αναφέρει  τα  σηµεία  εκείνα  τα ο̟οία τυχόν δεν α̟οδέχεται.  Στην 
̟ερί̟τωση αυτή ̟ρέ̟ει ο ̟ροσφέρων να αναφέρει στην ̟ροσφορά του τους 
όρους της ̟ροσφοράς ̟ου  είναι  διαφορετικοί α̟ό τους όρους της 
διακήρυξης  ̟ροκειµένου   να  αξιολογηθούν. Μετά  την  κατάθεση  της 
̟ροσφοράς δεν γίνεται α̟οδεκτή, αλλά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τρο̟ο̟οίηση ή  α̟όκρουση  όρου  της  διακήρυξης  ή της 
̟ροσφοράς. ∆ιευκρινίσεις  δίνονται α̟ό  τον  ̟ροσφεύγοντα  µόνο  όταν 
ζητούνται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, είτε ενώ̟ιων της, είτε ύστερα α̟ό 
έγγραφο της υ̟ηρεσίας. Α̟ό τις διευκρινίσεις ̟ου δίνονται σύµφωνα  µε τα 
̟αρα̟άνω, λαµβάνονται υ̟όψη µόνο εκείνες ̟ου αναφέρονται στα σηµεία 
̟ου ζητήθηκαν.  

10) Η υ̟οβολή µόνο µίας ̟ροσφοράς δεν α̟οτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

11) Καθώς κριτήριο ανάθεσης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφορά µόνο βάσει τιµής ανά τµήµα του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού, 
ισότιµες θεωρούνται οι ̟ροσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην ̟ερί̟τωση 
αυτή η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες ̟ροσφορές για το ίδιο τµήµα 
του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον του αρµοδίου 
συλλογικού οργάνου και ̟αρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

 
 
 

Άρθρο 7 
Γλώσσα σύνταξης ̟ροσφορών 

 
 

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
και ̟ροαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε ̟ερί̟τωση 
ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης ̟ου έχουν 
συνταχθεί σε ̟ερισσότερες γλώσσες, ε̟ικρατεί η ελληνική έκδοση. (̟αρ.3 αρ.53 
Ν.4412/16). 
Οι ̟ροσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές 
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης-10-1961, ̟ου 
κυρώθηκε µε το Ν.1497/1984 (Α' 188). Στα έγγραφα της σύµβασης του άρθρου 53 
µ̟ορεί να ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α - 
εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό ̟εριεχόµενο µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται σε 
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α̟ό µετάφραση στην ελληνική (̟αρ. 4 
αρ.92 Ν.4412/16). 
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Οι ̟ροσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι ̟λήρεις και σαφείς σε όλα τα 
σηµεία. Ο̟οιαδή̟οτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του ̟ροσφέροντος.
  
 
 

Άρθρο 8 
Χρονική ισχύς ̟ροσφορών - Τιµές ̟ροσφορών 

 
 
A) Η χρονική ισχύς των ̟ροσφορών ορίστηκε σε έξι µήνες, σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 της ̟αρούσης. 
Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό αυτόν ̟ου ̟ροβλέ̟εται 
στα έγγραφα της σύµβασης α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 
Σε ̟ερί̟τωση αιτήµατος για ̟αράταση της ισχύος της ̟ροσφοράς, σύµφωνα 
µε την ̟ερί̟τωση α' της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς 
φορείς ̟ου α̟οδέχθηκαν την ̟αράταση, ̟ριν τη λήξη ισχύος των ̟ροσφορών 
τους, οι ̟ροσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το ε̟ι̟λέον αυτό 
χρονικό διάστηµα. 
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης ̟ροµηθειών και ̟αροχής 
γενικών υ̟ηρεσιών, οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς 
φορείς για διάστηµα ̟ου ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µ̟ορεί 
να υ̟ερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες α̟ό την ε̟όµενη της διενέργειας της 
διαδικασίας ανάθεσης. Η ̟αράταση της ισχύος της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να 
λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
̟ροβλε̟όµενη α̟ό τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 
̟ροσφοράς. Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου 
̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς, τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας 
ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, ο̟ότε οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη 
διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατείνουν την ̟ροσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
̟αράτασης της ̟ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους και 
α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικονοµικοί φορείς. 

B) Όλες οι ̟ροσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ ανεξάρτητα α̟ό τη χώρα 
̟ροέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα).  
Η ̟ροσφερόµενη τιµή θα αναλύεται ως εξής :  

α. Η τιµή του ̟ροσφερόµενου είδους α̟αλλαγµένη α̟ό το Φ.Π.Α.  
β. Ο Φ.Π.Α., µε τον ο̟οίο ε̟ιβαρύνεται η ̟ροσφορά, θα βαρύνει το ∆ήµο. 
γ. Η συνολική ̟ροσφερόµενη τιµή. 

Εφόσον η ̟ροσφορά δεν συµµορφώνεται µε τους ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση 
ε̟ιµερισµούς τιµήµατος και δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη 
τιµή, η ̟ροσφορά θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου 
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Φ.Π.Α., για ̟αράδοση του υλικού ή της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας στον τό̟ο 
και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ρο βλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι τιµές ̟ροσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υ̟όκεινται για ο̟οιοδή̟οτε 
λόγο ή αιτία αλλά ̟αραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της 
συµβατικής ̟εριόδου. 

 
 
 

Άρθρο 9 
Κατάρτιση και υ̟οβολή ̟ροσφορών 

 
 

1. Χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών 
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
Υ.Α. Π1/2390/2013 και στα άρθρα 36-37 του Ν.4412/2016. 
2. Περιεχόµενο ̟ροσφορών 
Τα ̟εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της ̟ροσφοράς ορίζονται ως εξής :  
α. Ένας υ̟οφάκελος (κατηγορία ε̟ισυνα̟τόµενων αρχείων στο σύστηµα) µε την 
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» στον ο̟οίο 
υ̟οβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα α̟αιτούµενα κατά το στάδιο 
της υ̟οβολής της ̟ροσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της 
̟ροσφοράς. 
Συγκεκριµένα στον υ̟οφάκελο αυτό ̟εριλαµβάνονται :  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Οι ̟ροσφέροντες υ̟οβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ̟ροσφορά τους, 
εγκαίρως και ̟ροσηκόντως, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής ̟ου αναφέρονται στο άρθρο  10 της διακήρυξης σε αρχείο pdf 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013  και στο 93 του 
Ν. 4412/16. 
Οι υ̟εύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
̟ροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υ̟οβάλλονται α̟ό αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf  και ̟ροσκοµίζονται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή, ̟λην 
των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται στο ̟ρωτόκολλο της υ̟ηρεσίας 
̟ου διενεργεί το διαγωνισµό (̟ροκειµένου να ̟αραδοθούν στην αρµόδια 
ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού) µε διαβιβαστικό ό̟ου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
̟ροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 
Οι α̟αιτούµενες δηλώσεις ή υ̟εύθυνες δηλώσεις υ̟ογράφονται ψηφιακά α̟ό 
τους έχοντες την υ̟οχρέωση ̟ρος τούτο και δεν α̟αιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υ̟ογραφής. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής ή άλλα στοιχεία του 
υ̟οφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» ̟ου έχουν 
υ̟οβληθεί µε την ηλεκτρονική ̟ροσφορά και α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν 
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στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ̟ροθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία ̟ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α̟ό τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα (̟ροµηθευτή) και κατά συνέ̟εια δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υ̟ογραφή. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία θεωρούνται η εγγυητική ε̟ιστολή 
συµµετοχής, ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται α̟ό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
Τεχνική ̟ροσφορά  
Η τεχνική ̟ροσφορά συντάσσεται συµ̟ληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα ̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή pdf  το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται α̟ό τον 
̟ροσφέροντα. Σε ̟ερί̟τωση διάστασης των στοιχείων ̟ου ̟εριλαµβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του υ̟ογεγραµµένου  
ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου υ̟ερισχύει το τελευταίο. 
Εφόσον οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές δεν έχουν α̟οτυ̟ωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας ε̟ισυνά̟τει 
ψηφιακά υ̟ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Οι ̟ροσφέροντες υ̟οβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ̟ροσφορά τους, 
εγκαίρως και ̟ροσηκόντως, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα δικαιολογητικά της 
τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης σε αρχείο 
pdf σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. 
Π1/2390/2013. 
 
 
Τα δηµόσια έγγραφα µ̟ορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
̟ρωτότυ̟ων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µ̟ορούν να είναι ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των ̟ρωτότυ̟ων εγγράφων ̟ου έχουν ̟ροηγουµένως 
µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε ̟ερί̟τωση ξενόγλωσσων) και 
θεωρηθεί α̟ό δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014).  
 
 
β. Ένας υ̟οφάκελος (κατηγορία ε̟ισυνα̟τόµενων αρχείων στο σύστηµα) µε την 
ένδειξη «Οικονοµική ̟ροσφορά» στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται η οικονοµική 
̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα (̟ροµηθευτή).  
Η οικονοµική ̟ροσφορά συντάσσεται συµ̟ληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα ̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή pdf  το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται α̟ό τον 
̟ροσφέροντα. Σε ̟ερί̟τωση διάστασης των στοιχείων ̟ου ̟εριλαµβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του υ̟ογεγραµµένου  
ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου υ̟ερισχύει το τελευταίο. 
Εφόσον η οικονοµική ̟ροσφορά δεν έχει α̟οτυ̟ωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας ε̟ισυνά̟τει στην 
ηλεκτρονική οικονοµική του ̟ροσφορά, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο το σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο (υ̟όδειγµα οικονοµικής ̟ροσφοράς) σε µορφή pdf.      
3. Α̟οδεικτικό υ̟οβολής 
Α̟ό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική α̟όδειξη υ̟οβολής ̟ροσφοράς. 
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Άρθρο 10 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική ̟ροσφορά - Οικονοµική ̟ροσφορά 
 
 

I. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα ̟ρέ̟ει να έχουν ισχύ 
κατά την καταλυτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών στο Σύστηµα. 
Οι υ̟εύθυνες ∆ηλώσεις του Ν.1599/1986 ̟ρέ̟ει να φέρουν ηµεροµηνία 
σύνταξης και ηµεροµηνία ψηφιακής υ̟ογραφής εντός της ̟ροθεσµίας 
υ̟οβολής ηλεκτρονικά των ̟ροσφορών στο Σύστηµα.  
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 
είναι τα εξής: 
A) υ̟εύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (Α' 75), κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην 

̟αρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, δηλαδή : 
1) Υ̟εύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του διαγωνιζόµενου ότι :  

α) είναι εγγεγραµµένος σε ένα α̟ό τα ε̟αγγελµατικά ή εµ̟ορικά 
µητρώα ̟ου τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασης,  
β) έλαβε ̟λήρη γνώση των όρων της ̟αρούσας διακήρυξης και των 
τεχνικών ̟ροδιαγραφών τα ο̟οία α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα, και  
γ) δεν έχει α̟οκλεισθεί η συµµετοχή του α̟ό διαγωνισµούς και δεν έχει 
υ̟ο̟έσει σε σοβαρό ̟αρά̟τωµα κατά την άσκηση της ε̟αγγελµατικής 
του δραστηριότητας. 
Στη δήλωση δεν ε̟ιτρέ̟εται καµία αναγραφή, η ο̟οία θα τρο̟ο̟οιεί 
τους όρους της σύµβασης. 

2) Υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι 
δεν υ̟άρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν 
α̟ό τους ακόλουθους λόγους : 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της 
κατα̟ολέµησης της διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των 
Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25-6-1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-
̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31-7-
2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
̟ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995, σ. 48), η ο̟οία κυρώθηκε µε το 
Ν.2803/2000 (Α' 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
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2002, για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-6-2002, 
σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, 
ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της 
χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η 
ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), 
στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για την 
̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την 
̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15-4-
2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
4198/2013 (Α' 215 ). 
Η υ̟οχρέωση α̟οκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται ε̟ίσης 
όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3) Υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) η 
ο̟οία θα αναφέρει :  
α) ότι δεν έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των φόρων ή ότι έχει ̟ροβεί σε διακανονισµό για την καταβολή τους,  
β) ότι δεν έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και ε̟ικουρικής ή ότι έχει 
̟ροβεί σε διακανονισµό για την καταβολή τους,   
γ) τους φορείς κύριας και ε̟ικουρικής ασφάλισης ̟ρος τους ο̟οίους 
υ̟οχρεούται στην καταβολή εισφορών, και  
δ) ότι δεν α̟ασχολεί ούτε ̟ρόκειται να α̟ασχολήσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο ̟ροσω̟ικό. 

4) Υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι : 
α) δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση, δεν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό 
εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο, δεν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία 
̟τωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση 
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̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. 

 
 

B) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016, 
Η «Εγγύηση συµµετοχής», 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός 
ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλο̟οίηση, ανέρχεται στο ̟οσό των δύο 
χιλιάδων εκατόν εξήντα ̟έντε  ευρώ και ογδόντα τρία λε̟τά (2.165,83 €).  
Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για ένα ή ̟ερισσότερα τµήµατα της 
σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υ̟ολογίζεται 2% ε̟ί της 
εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των ̟ροσφεροµένου/ων 
τµήµατος/τµηµάτων. 
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
̟εριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων 
των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς, η ο̟οία είναι 
εξάµηνη. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, ̟ριν τη λήξη της ̟ροσφοράς, να 
ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, ̟ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την 
̟ροσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή 
̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.4412/2016, δεν 
̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα στα έγγραφα της σύµβασης 
δικαιολογητικά ή δεν ̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους 
λοι̟ούς ̟ροσφέροντες µετά :  
α) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ̟ροσφυγής ή την 
έκδοση α̟όφασης ε̟ί ασκηθείσας ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης 
κατακύρωσης, και  
β) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή 
την έκδοση α̟όφασης ε̟’ αυτών, και  
γ) την ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013 (Α' 52), 
εφόσον α̟αιτείται. 
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα και 
̟εριλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 72 
του Ν.4412/2016. ∆ηλαδή : 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνονται (ή τον κύριο του 
έργου ή τον φορέα κατασκευής στις ̟ερι̟τώσεις ∆ηµοσίων συµβάσεων 
έργων, µελετών και ̟αροχής τεχνικών και λοι̟ών συναφών 
ε̟ιστηµονικών υ̟ηρεσιών), 

16PROC005461733 2016-11-28



 16 

δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση, 
στ) την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού 
φορέα υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι : 

αα) η εγγύηση ̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης 
̟αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης 
υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή ̟ρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει 
το ̟οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό 
α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο α̟ευθύνεται και ια) 
στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής, τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί µε τους φορείς ̟ου φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

 
 
Γ) τα α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης του ̟ροσφέροντος ή του 

υ̟οψήφιου νοµικού ̟ροσώ̟ου: 
Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκ̟ροσω̟ούνται α̟ό µέλος του ∆ιοικητικού τους 
Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο οφείλει 
να υ̟οβάλλει :  
1) ΦΕΚ σύστασης. 
2) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα ο̟οία έχουν 

δηµοσιευθεί όλες οι µέχρι σήµερα τρο̟ο̟οιήσεις αυτού ή αντίγραφο 
κωδικο̟οιηµένου καταστατικού. 

3) ΦΕΚ στο ο̟οίο έχει δηµοσιευθεί το ̟ρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για τον ορισµό του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου της εταιρίας. 

4) Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας µε το ο̟οίο εγκρίνεται η συµµετοχή 
της στο διαγωνισµό  για την ανάληψη της δηµο̟ρατούµενης 
̟ροµήθειας και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο στο ο̟οίο ̟αρέχεται η 
εξουσιοδότηση (στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟ογράφει ο νόµιµος 
εκ̟ρόσω̟ος της εταιρίας τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα και 
µόνο εφόσον αυτό ̟ροβλέ̟εται α̟ό το καταστατικό του υ̟οψήφιου 
αναδόχου) να υ̟ογράψει όλα τα α̟αιτούµενα έγγραφα 
συµ̟εριλαµβανοµένης και της ̟ροσφοράς και να την υ̟οβάλλει 
ηλεκτρονικά. Ε̟ίσης, να εκ̟ροσω̟εί την εταιρία έναντι της 
αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήµατα ̟ου σχετίζονται µε τη 
σύµβαση, συµµετέχοντας ό̟οτε και ό̟ου κληθεί σε συναντήσεις µε τα 
αρµόδια για την ̟αρακολούθηση και τον έλεγχο της σύµβασης 
όργανα της αναθέτουσας αρχής. 
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Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκ̟ροσω̟ούνται α̟ό το διαχειριστή τους ή άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο οφείλει να υ̟οβάλλει : 
1) Αντίγραφο καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τρο̟ο̟οιητικά. 
2) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ̟ερί 

τρο̟ο̟οιήσεων του καταστατικού. 
Σε ̟ερί̟τωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδα̟ή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας ̟ου είναι εγκατεστηµένες.  
 
 

∆) ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 
αντι̟ρόσω̟ο τους. 
Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκ̟ροσώ̟ους 
τους, υ̟οβάλλουν βεβαίωση εκ̟ροσώ̟ησης υ̟ογεγραµµένη ψηφιακά 
α̟ό τον ̟ροµηθευτή ̟ου ̟ρόκειται να εκ̟ροσω̟ηθεί στο διαγωνισµό. 
Κανένας δεν µ̟ορεί να εκ̟ροσω̟εί, στην ίδια δηµο̟ρασία, ̟ερισσότερες 
α̟ό µία εταιρίες, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκ̟ροσω̟εί άλλο φυσικό ̟ρόσω̟ο, εταιρία, συνεταιρισµό ή ένωση 
̟ροµηθευτών. Στην ̟ερί̟τωση αυτή α̟οκλείονται όλες οι ̟ροσφορές, 
εκτός αν α̟οσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις ̟ροσφορές εκτός α̟ό µία, 
µε την ο̟οία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. Ε̟ίσης, δεν µ̟ορεί να 
συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υ̟άλληλος εταιρίας ̟ου 
συµµετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος α̟ό αυτή µε µισθό 
ή και µε άλλο τρό̟ο αµοιβής.   
Εάν σε κά̟οια χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά ή 
έγγραφα, ή δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να 
αντικατασταθούν α̟ό ένορκη δήλωση του ̟ροµηθευτή ̟ου γίνεται 
ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  
Για τους ̟ροµηθευτές ̟ου στη χώρα τους δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον νόµο 
ένορκη δήλωση, αυτή µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση 
υ̟ογεγραµµένη ψηφιακά. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, 
υ̟οβάλλουν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά  Α - Β για κάθε οικονοµικό 
φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση. 
 
 

II. Η Τεχνική Προσφορά σύµφωνα µε τους συνηµµένους ειδικούς όρους 
̟ρέ̟ει να ̟εριέχει µε ̟οινή α̟οκλεισµού τα ̟αρακάτω:   

1) ̟λήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε ̟λήρη 
αντα̟όκριση – ̟αρα̟οµ̟ή (ανά κεφάλαιο και ̟αράγραφο) µε τις τεχνικές 
̟ροδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 
Σε ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες οι συµµετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή 
̟ιστο̟οιητικά για τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των 
̟ροσφεροµένων ειδών ή για το εκ̟αιδευτικό ή τεχνικό ̟ροσω̟ικό ή για τις 
εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για 
ανταλλακτικά κλ̟ θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα :  
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α.  Να αναγράφονται ̟λήρη στοιχεία του εκδότη, του υ̟ογράφοντος και του 
νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα 
ε̟αλήθευσης, και 
β.    Να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική  
Προσφορές οι ο̟οίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ θα είναι αόριστες, 
ασαφείς ή ελλι̟είς και δεν θα ̟ληρούν όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ροϋ̟οθέσεις, για 
τεκµηρίωση, θα χαρακτηρίζονται µε ουσιώδεις α̟οκλίσεις και θα 
α̟οκλείονται της ̟εραιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 
Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο 
των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ / ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ κλ̟, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υ̟οβάλλονται ο̟ωσδή̟οτε σε δύο ̟λήρεις σειρές, µε 
αρίθµηση του ̟εριεχοµένου και αντίστοιχο ευρετήριο ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. 
 

2) Οι συµµετέχοντες ̟ρέ̟ει,  να καταθέσουν µε την ̟ροσφορά (στον ε̟ί µέρους 
φάκελο τεχνικής ̟ροσφοράς) και τα αντίστοιχα ̟ιστο̟οιητικά ISO (ΕΝ ISO 
9001:08 ή EN ISO 13485:03, µε ̟εδίο ̟ιστο̟οίησης την διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών ̟ροϊόντων και EN ISO 13485 : 2003 για την τεχνική 
υ̟οστήριξη ιατροτεχνολογικών ̟ροϊόντων), τα ̟ιστο̟οιητικά σήµανσης CE 
για τον ̟ροσφερόµενο εξο̟λισµό ώστε να ικανο̟οιούνται οι αντίστοιχες 
α̟αιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ /14-6-1993 
ό̟ως ισχύει σήµερα) και την βεβαίωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την 
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 α̟όφαση του Υ̟ουργού Υγείας και Πρόνοιας : Αρχές 
και κατευθυντήριες γραµµές ορθής ̟ρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών 
̟ροϊόντων (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004). 

 
3) Αναλυτική αναφορά (κατάσταση) αντίστοιχων εξο̟λισµών ̟ου έχουν 

εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Ελληνικά Νοσοκοµεία, κλινικές, ιδιωτικά 
Ιατρεία κλ̟., ή σε αντίστοιχα ̟ου βρίσκονται σε χώρες της Ε.Ε., δηµόσια 
ή/και ιδιωτικά, µε α̟αραίτητη αναφορά στα δηµόσια Νοσοκοµεία και αν τα 
µηχανήµατα αυτά συντηρούνται α̟ό έγκριτο και κατάλληλα εκ̟αιδευµένο 
̟ροσω̟ικό της ̟ροµηθεύτριας εταιρείας. Κατώτερο α̟οδεκτό όριο δύο 
εγκαταστήσεις την τελευταία τριετία. 

 
4) Αναλυτική αναφορά (κατάσταση) της σύνθεσης του συνεργείου 

συντήρησης (άρθρο 3 ειδικών όρων) καθώς και τα τυ̟ικά κ.λ.̟. ̟ροσόντα 
των α̟ασχολουµένων. 

 
5) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι: α) Εγγυάται  την καλή λειτουργία του µηχανήµατος 

για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο α̟ό την οριστική ̟αραλαβή του (̟ερίοδος 
εγγύησης καλής λειτουργίας) κατά τους όρους της διακήρυξης και τις 
ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για 
δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη α̟ό την οριστική ̟αραλαβή του, β) 
Κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα τηρείται 
ηµερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλ̟. ̟ου θα ̟αρακολουθείται 

16PROC005461733 2016-11-28



 19 

και θα µονογράφεται α̟ό τους υ̟εύθυνους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ιατρό 
ή ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του αναδόχου. Στο ηµερολόγιο θα 
αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους και οι ενέργειες α̟οκατάστασής του 
α̟ό τον ανάδοχο καθώς και η διάρκεια ακινητο̟οίησης (down time) του 
µηχανήµατος, γ) Κατά την οριστική ̟αραλαβή του µηχανήµατος θα 
̟αραδώσει ̟λήρη σειρά τευχών (εις δι̟λούν) µε οδηγίες συντήρησης και 
ε̟ισκευής (service manuals) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και 
όλους τους α̟αραίτητους κωδικούς ελέγχων και ε̟ισκευών και όλα τα 
σχεδιαγράµµατα των ε̟ιµέρους τµηµάτων του µηχανήµατος. 

 
Σηµείωση: Σε ̟ερί̟τωση αθέτησης της ̟αρα̟άνω υ̟εύθυνης δήλωσης κατά 
την ̟αράδοση των υλικών ο ανάδοχος θα υ̟οστεί τις νόµιµες συνέ̟ειες. 
 

6) Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) µε αναλυτική ̟εριγραφή των 
αντίστοιχων ̟ρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες 
εφαρµογές µεταφρασµένο ο̟ωσδή̟οτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την 
̟αράδοση του µηχανήµατος, ενώ στην αρχική ̟ροσφορά (στον ε̟ί µέρους 
φάκελο τεχνικής ̟ροσφοράς) µ̟ορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά 
̟ροτίµηση και στην Ελληνική. 

 
7) Πλήρες αναλυτικό ̟ρόγραµµα εκ̟αίδευσης για το αρµόδιο ̟ροσω̟ικό, 

καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων εγχειριδίων ή ̟ινάκων στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 
8) Αναλυτική αναφορά (κατάσταση) της σύνθεσης του εκ̟αιδευτικού 

̟ροσω̟ικού (άρθρο 4 ειδικών όρων). 
 
9) Κατάλογος µε όλα τα α̟αραίτητα υλικά για την λειτουργία, συντήρηση και 

ε̟ισκευή του ̟ροσφερόµενου εξο̟λισµού. 
 
10) Στο ̟εριεχόµενο των ̟άσης φύσεως βεβαιώσεων ή ̟ιστο̟οιητικών, ή 

δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων – καλύψεων (χρονικές – ̟οιοτικές – ̟οσοτικές 
– ̟αροχής όρων συντήρησης – ανταλλακτικών – αναλωσίµων κλ̟.), τα ο̟οία 
θα αναφερθούν & κατατεθούν για την αξιολόγηση, ̟ροµήθεια – εγκατάσταση 
– ̟αράδοση – εκ̟αίδευση – διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, 
ανταλλακτικών, αναλωσίµων, εκ̟αιδευµένου (τεχνικού ή εκ̟αιδευτικού 
̟ροσω̟ικού) κλ̟. θα ̟εριλαµβάνονται ̟λήρη στοιχεία, κατά ̟ερί̟τωση, του 
κατασκευαστικού οίκου ή του εκ̟ροσώ̟ου του στην Ελλάδα (∆ιεύθυνση, 
τηλέφωνο, Fax, κλ̟.) και του υ̟ογράφοντος Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου (όνοµα - 
ιδιότητα). 
 
 

III. Αν η οικονοµική ̟ροσφορά δεν έχει α̟οτυ̟ωθεί σωστά α̟ό την ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος, µ̟ορεί ο ̟ροσφέρων να την υ̟οβάλλει 
συµ̟ληρώνοντας το υ̟όδειγµα οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου συνοδεύει τη 
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διακήρυξη. Θα αναγράφεται αναλυτικά η ̟ροσφερόµενη  τιµή µονάδος, το 
̟ροσφερόµενο ̟οσό δα̟άνης ανά είδος, η συνολική δα̟άνη ̟ρο και µετά 
του Φ.Π.Α. 
Η  ̟ροσφερόµενη τιµή για κάθε ε̟ιµέρους είδος, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού 
̟ρέ̟ει να είναι εντός της ενδεικτικής ̟ροϋ̟ολογισµένης τιµής. Οι 
οικονοµικές ̟ροσφορές θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά στην ο̟οία θα 
καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος α̟ορρί̟τεται 
ως α̟αράδεκτη.                                              

 
 

Άρθρο 11 
                          Ηλεκτρονική α̟οσφράγιση ̟ροσφορών  
 
 

Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιµη 
ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών Πέµ̟τη  
05-01-2017 και ώρα 10:00 ̟.µ., µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
̟ερί̟τωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά την ̟ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α̟οσφράγιση των 
ηλεκτρονικών υ̟οφακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 
Οι ηλεκτρονικοί υ̟οφάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών α̟οσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα γνωστο̟οιηθεί σε αυτούς των ο̟οίων οι ̟ροσφορές 
κρίθηκαν α̟οδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοι̟ών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των υ̟οφακέλων  
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο των ̟ροσφορών 
̟ου α̟οσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των υ̟οφακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά», οι ̟ροσφέροντες των ο̟οίων οι οικονοµικές ̟ροσφορές 
α̟οσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στο ̟εριεχόµενο των 
̟ροσφορών ̟ου α̟οσφραγίσθηκαν ̟ροκειµένου να λαµβάνουν γνώση των 
τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν. 
Η α̟οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
̟ροσφορών και των οικονοµικών ̟ροσφορών µ̟ορούν να γίνουν σε µία 
δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της ε̟ιτρο̟ής. 
Τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων ε̟ικυρώνονται µε α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία κοινο̟οιείται µε ε̟ιµέλεια αυτής στους 
̟ροσφέροντες/συµµετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, σύµφωνα µε το 
άρθρο 100 ̟αρ. 4 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 12 

Υ̟οβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 
 

Μετά την ̟αρα̟άνω α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, η αναθέτουσα αρχή 
ειδο̟οιεί εγγράφως και ηλεκτρονικά τον ̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), να υ̟οβάλει σύµφωνα µε το 
άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, εντός ̟ροθεσµίας δέκα ηµερών, ηλεκτρονικά µέσω 
του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά, έναντι των 
ο̟οίων υ̟έβαλε τις υ̟εύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986) ̟ου ορίζονται στο 
άρθρο 10 της ̟αρούσης. Ε̟ίσης, µετά την ηλεκτρονική υ̟οβολή τους και εντός 
τριών (3) ηµερών τα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα σε 
έντυ̟η µορφή σε σφραγισµένο φάκελο, ο ο̟οίος ̟αραδίδεται εµ̟ρόθεσµα στο 
αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι τα στοιχεία του φακέλου “∆ικαιολογητικά κατακύρωσης” ̟ου 
έχουν υ̟οβληθεί  και α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ̟ροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία ̟ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α̟ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
(̟ροµηθευτή) και κατά συνέ̟εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ̟ογραφή. 
Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία θεωρούνται ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται α̟ό 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  
1) Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, ή της ε̟αγγελµατικής οργάνωσης 

ή βεβαίωση άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό αρµόδια δηµόσια αρχή µε το ο̟οίο 
να ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, ̟ου 
θα έχουν εκδοθεί το ̟ολύ έξι (6) µήνες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

2) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση 
για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του άρθρου 10 ̟αρ. Ι της ̟αρούσας 
διακήρυξης, ̟ου θα έχει εκδοθεί το ̟ολύ τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

      Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως : 
αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ε̟ίσης ότι δεν τελούν υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε 
̟τώχευση ή έκδοσης α̟όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία, 
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̟ου θα έχει εκδοθεί το ̟ολύ έξι (6) µήνες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

4) Φορολογική ενηµερότητα α̟ό την αρµόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά α̟ό το 
taxisnet, ότι είναι ενήµεροι, κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ότι έχουν υ̟αχθεί σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

5) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση Αρχή, α̟ό το 
ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ̟ως είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία κατακύρωσης 
του διαγωνισµού ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ή ότι έχουν υ̟αχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό για 
την καταβολή τους. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την 
ε̟ικουρική ασφάλιση. 

6) Βεβαίωση της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Τµήµα 
Ταµείου, ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης), ότι δεν υφίσταται 
καµία οφειλή ̟ρος το ∆ήµο Θεσσαλονίκης α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία, ή 
βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής τους. 

 
Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφο ή ̟ιστο̟οιητικό ή ό̟ου το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό αυτό δεν 
καλύ̟τει όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ανωτέρω ̟αραγράφους, το 
έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό 
υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού 
οργανισµού. 

 
 

Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε 
αυτά ̟ου υ̟οβλήθηκαν, ̟αρέχεται ̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα 
̟ροσκοµίσει ή να τα συµ̟ληρώσει εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση 
σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να 
̟αρατείνει την ως άνω ̟ροθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό ε̟αρκώς και κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκα̟έντε (15) ε̟ι̟λέον ηµέρες. 
Αν, κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα 
στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο ̟ροσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκ̟τωτος και, µε την ε̟ιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 
κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, και η 
κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον 
συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υ̟όψη η 
̟ροσφορά του ̟ροσφέροντος ̟ου α̟ορρίφθηκε. Αν κανένας α̟ό τους 
̟ροσφέροντες δεν υ̟έβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 
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Αν ο ̟ροσωρινός ανάδοχος δεν υ̟οβάλει στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό 
διάστηµα τα α̟αιτούµενα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα, των ̟αρα̟άνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκ̟τωτος και κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα 
̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφορά, χωρίς να λαµβάνεται υ̟όψη η ̟ροσφορά του ̟ροσφέροντος ̟ου 
α̟ορρίφθηκε. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσκοµίζει ένα ή 
̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
µαταιώνεται. 
Αν α̟ό τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµ̟ροθέσµως, δεν α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού των 
άρθρων 73 του Ν.4412/2016, ο ̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος και, 
µε την ε̟ιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, και, µε την ε̟ιφύλαξη του 
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως 
ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, χωρίς να 
λαµβάνεται υ̟όψη η ̟ροσφορά του ̟ροσφέροντος ̟ου α̟ορρίφθηκε. Αν 
κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν α̟οδείξει ότι ̟ληροί τα κριτήρια ε̟ιλογής, 
η διαδικασία µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη ̟ρακτικού α̟ό το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο α̟οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
α̟όφασης είτε για την κήρυξη του ̟ροσωρινού αναδόχου ως εκ̟τώτου είτε για 
τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωσης της σύµβασης. Τα 
α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, ε̟ικυρώνονται µε 
την α̟όφαση κατακύρωσης του α̟οφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, δηλαδή την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή. 
Όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές ̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση των ̟αρα̟άνω 
δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν. 

 
 
    

                             Άρθρο  13 
                         Χρόνος και τρό̟ος ̟ρόσβασης στα έγγραφα 
 
 
Οι χρήστες έχουν ̟ρόσβαση στα έγγραφα ̟ου ̟αράγονται α̟ό το Σύστηµα µε 
τον τρό̟ο και στο χρόνο ̟ου ορίζεται α̟ό τις κατά ̟ερί̟τωση κείµενες 
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων του άρθρου 5 του 
Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23-04-2012) και αυτών της ̟ερί̟τωσης 
β της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
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Άρθρο 14 

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 
 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί αµέσως την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των ̟ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα εκτός α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο µε κάθε 
̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεοµοιοτυ̟ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ̟., ε̟ί 
α̟οδείξει. 
Η α̟όφαση κατακύρωσης δεν ̟αράγει τα έννοµα α̟οτελέσµατά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινο̟οίησε σε όλους τους ̟ροσφέροντες. 
Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της α̟όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης ε̟έρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής : 

α) ά̟ρακτη ̟άροδος των ̟ροθεσµιών άσκησης των ̟ροβλε̟όµενων στις 
κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ̟ροδικαστικής και 
δικαστικής Προστασίας και α̟ό τις α̟οφάσεις αναστολών ε̟ί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον α̟αιτείται και 
γ) κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον ο τελευταίος υ̟οβάλει ε̟ικαιρο̟οιηµένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έ̟ειτα α̟ό σχετική ̟ρόσκληση. 

Μετά την ε̟έλευση των εννόµων α̟οτελεσµάτων της α̟όφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί τον ανάδοχο να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του 
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής ̟ρόσκλησης. 
Η υ̟ογραφή του συµφωνητικού έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου 
ορίζεται στην ειδική ̟ρόκληση, κηρύσσεται έκ̟τωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό 
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν 
̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση δ' της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 106 
του Ν.4412/2016. 

 
 
 

  Άρθρο  15 
Ματαίωση διαδικασίας 

 
 

1) Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή της, µετά α̟ό γνώµη 
του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης : 
α) εφόσον η διαδικασία α̟έβη άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε 
λόγω α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών ή αιτήσεων ή α̟οκλεισµού όλων των 
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̟ροσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
και τα έγγραφα της σύµβασης ή 
β) στην ̟ερί̟τωση του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016. 

2) Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µ̟ορεί να λάβει 
χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά α̟ό 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις : 
α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει ̟λέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό ανάθεση αντικείµενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύµβασης,  
δ) αν η ε̟ιλεγείσα ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 
ά̟οψη, 
ε) στην ̟ερί̟τωση της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 , 
στ) για άλλους ε̟ιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος ό̟ως ιδίως 
δηµόσιας υγείας ή Προστασίας του ̟εριβάλλοντος. 

3) Αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει 
ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το 
σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η ̟αράλειψη. 

4) Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ̟ου 
αναφέρονται στις ̟αραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της 
σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν 
λόγω τµήµα, εφόσον ε̟ιτρέ̟εται η κατάθεση τέτοιων ̟ροσφορών. 

5) Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, ε̟ίσης, το δικαίωµα, µετά α̟ό γνώµη του 
αρµοδίου οργάνου, να α̟οφασίσει, ̟αράλληλα µε τη µαταίωση της 
διαδικασίας σύναψης, και την ε̟ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, µε τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων της ή την ̟ροσφυγή 
στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016,  εφόσον, στην 
τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση, ̟ληρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις των 
άρθρων αυτών. 

 
 
 

Άρθρο 16 
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης – καλής λειτουργίας 

 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της 
σύµβασης. Το ύψος της καθορίζεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας της σύµβασης 
εκτός ΦΠΑ και κατα̟ί̟τει στην ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης. 
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Α̟αιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης α̟ό 
το ̟οσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος α̟ό το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
̟αράδοσης κατά δύο (2) µήνες. 
Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132, η ο̟οία 
συνε̟άγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να 
καταθέσει ̟ριν την τρο̟ο̟οίηση, συµ̟ληρωµατική εγγύηση το ύψος της ο̟οίας 
ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί του ̟οσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της 
αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική 
̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
Οι αναθέτουσες αρχές µ̟ορούν να ζητούν α̟ό τους ̟ροσφέροντες να 
̟αράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την α̟οκατάσταση των 
ελαττωµάτων ̟ου ανακύ̟τουν ή των ζηµιών ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό 
δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την ̟ερίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Το ύψος της α̟αιτούµενης εγγύησης καλής λειτουργίας της 
̟αρούσας σύµβασης ορίζεται στους ειδικούς όρους της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης.    
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας ό̟ως κι η εγγύηση συµµετοχής 
εκδίδεται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 
της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ 
και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, 
ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας ό̟ως κι η εγγύηση συµµετοχής 
̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνονται (ή τον κύριο του 
έργου ή τον φορέα κατασκευής στις ̟ερι̟τώσεις ∆ηµοσίων συµβάσεων 
έργων, µελετών και ̟αροχής τεχνικών και λοι̟ών συναφών ε̟ιστηµονικών 
υ̟ηρεσιών), 
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση, 
στ) την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού 
φορέα υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι : 

αα) η εγγύηση ̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης 
̟αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης 
υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 
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η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή ̟ρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
̟οσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή 
έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο α̟ευθύνεται, και 
ια) στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής, τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί µε τους φορείς ̟ου φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Για τις δηµόσιες συµβάσεις ̟ροµηθειών και γενικών υ̟ηρεσιών: εάν στο 
̟ρωτόκολλο οριστικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή 
υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ε̟ιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα, των ̟αρατηρήσεων και 
του εκ̟ρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι υ̟ηρεσίες είναι διαιρετά και η ̟αράδοση 
γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
α̟οδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ̟οσό ̟ου αναλογεί στην αξία του µέρους της 
̟οσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υ̟ηρεσίας ̟ου ̟αραλήφθηκε 
οριστικά. Για την σταδιακή α̟οδέσµευσή τους α̟αιτείται ̟ροηγούµενη 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο ̟ρωτόκολλο 
̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η 
̟αρα̟άνω σταδιακή α̟οδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση, κατά τα 
̟ροβλε̟όµενα, των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ρόθεσµου. 
 
 
 

Άρθρο 17 
Σύµβαση 

 
 

Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και ̟εριλαµβάνει 
όλα τα στοιχεία της ̟ροµήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 
Τον τό̟ο και χρόνο υ̟ογραφής της σύµβασης 
Τα συµβαλλόµενα µέρη 
Τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη 
Τη συµφωνηθείσα τιµή 
Τον τό̟ο, τρό̟ο και χρόνο ̟αράδοσης των ειδών 
Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές των ειδών  
Τις ̟ροβλε̟όµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
Τον τρό̟ο ε̟ίλυσης των τυχόν διαφορών 
Τον τρό̟ο ̟ληρωµής και ανα̟ροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 
̟ροβλέ̟εται ανα̟ροσαρµογή 
Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της ̟ροµήθειας 
Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών 
̟ου τη συνοδεύουν, ̟ου µε την ̟ροσφορά του α̟οδέχθηκε ο ανάδοχος ή µε 
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βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την ο̟οία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η 
σύµβαση δεν µ̟ορεί να ̟εριέχει όρους αντίθετους µε τα ̟αρα̟άνω στοιχεία.  
Η σύµβαση τρο̟ο̟οιείται σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 ύστερα 
α̟ό γνωµοδότηση της του αρµοδίου οργάνου. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής ̟ροϋ̟οθέσεις : 

α) Σε ̟ερί̟τωση ̟ροµήθειας ̟αραδόθηκε ολόκληρη η ̟οσότητα ή, σε 
̟ερί̟τωση διαιρετού υλικού, η ̟οσότητα ̟ου ̟αραδόθηκε υ̟ολεί̟εται της 
συµβατικής, κατά µέρος ̟ου κρίνεται ως ασήµαντο α̟ό το αρµόδιο όργανο. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ̟οσοτικά και ̟οιοτικά τα υλικά ̟ου 
̟αραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η α̟ο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ̟ροηγουµένως 
ε̟ιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκ̟τώσεις και 
δ) Εκ̟ληρώθηκαν και οι λοι̟ές συµβατικές υ̟οχρεώσεις και α̟ό τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και α̟οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
̟ροβλε̟όµενα α̟ό τη σύµβαση. 

Σε εκτέλεση συµβατικού όρου µ̟ορεί η σύµβαση να ̟αραταθεί µέχρι την 
ανάδειξη νέου ̟ροµηθευτή και την υ̟ογραφή νέας σύµβασης, εφόσον δεν θα 
υ̟άρξει κατά το χρόνο της ̟αράτασης, υ̟έρβαση των ̟οσοτήτων ̟ου 
καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύµβαση, ως και ̟εραιτέρω οικονοµική 
ε̟ιβάρυνση του ∆ήµου (ανάλωση διαθέσιµων ̟οσοτήτων και ̟ιστώσεων κατά τη 
λήξη της χρονικής διάρκειας της σύµβασης). 
Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις 
υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω 
υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την 
εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας τους. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης και ̟αραλαβής ̟αρακολουθεί και ελέγχει την 
̟ροσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκ̟λήρωση των 
υ̟οχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των ε̟ιβεβληµένων µέτρων 
λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. 
Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, γνωµοδοτεί για κάθε θέµα ̟ου ανακύ̟τει 
α̟ό τη σύµβαση και ιδίως ε̟ί της ̟αράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε 
άλλης τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης και της έκ̟τωσης του αναδόχου.  
Ως γνωµοδοτικά όργανα µ̟ορεί να ορίζονται και οργανωτικές µονάδες 
ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα ̟ου έχει 
αναλάβει την εκτέλεση της σύµβασης.    
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Άρθρο 18 
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου 

 
 

1) Ο ανάδοχος κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την ανάθεση ̟ου έγινε 
στο όνοµα του και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, µε α̟όφαση 
του αρµοδίου α̟οφαινόµενου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου :  
α) στην ̟ερί̟τωση της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,  
β) σε ̟ερί̟τωση δηµόσιας σύµβασης ̟ροµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, 
̟αρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν ε̟ισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο ̟αράτασης ̟ου 
του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

2) Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύµβαση όταν : 
α) Η σύµβαση δεν υ̟ογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή ̟αραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα ̟ου εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3) Στον οικονοµικό φορέα ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύµβαση, ε̟ιβάλλονται, µε α̟όφαση του α̟οφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το ο̟οίο 
υ̟οχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο ̟ρος ̟αροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, 
οι ̟αρακάτω κυρώσεις : 
α) Ολική κατά̟τωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, κατά ̟ερί̟τωση. 
β) Είσ̟ραξη εντόκως της ̟ροκαταβολής ̟ου χορηγήθηκε στον έκ̟τωτο α̟ό 
τη σύµβαση ανάδοχο είτε α̟ό ̟οσόν ̟ου δικαιούται να λάβει είτε µε 
κατάθεση του ̟οσού α̟ό τον ίδιο είτε µε κατά̟τωση της εγγύησης 
̟ροκαταβολής. Ο υ̟ολογισµός των τόκων γίνεται α̟ό την ηµεροµηνία 
λήψης της ̟ροκαταβολής α̟ό τον ̟ροµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία 
έκδοσης της α̟όφασης κήρυξης του ως εκ̟τώτου, µε το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο ε̟ιτοκίου για τόκο α̟ό δικαιο̟ραξία, α̟ό την ηµεροµηνία δε 
αυτή και µέχρι της ε̟ιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά ε̟ιτόκιο για τόκο 
υ̟ερηµερίας. 

Ε̟ι̟λέον µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί ̟ροσωρινός α̟οκλεισµός του αναδόχου 
α̟ό το σύνολο των συµβάσεων ̟ροµηθειών ή υ̟ηρεσιών των φορέων ̟ου 
εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του νόµου κατά τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα 
στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 
 
 

Άρθρο 19 
Χρόνος ̟αράδοσης υλικών 

 
1) Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης των υλικών ορίζεται σε τριάντα (30) µέρες 

α̟ό την ̟ρωτοκόλληση και ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
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Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται σε ̟αράδοση των ειδών κατό̟ιν συνεννόησης 
µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας. 

2)  Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης των υλικών µ̟ορεί να ̟αρατείνεται υ̟ό 
τις ακόλουθες σωρευτικές ̟ροϋ̟οθέσεις : 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµόδιου α̟οφαινόµενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά α̟ό γνωµοδότηση αρµοδίου 
συλλογικού οργάνου είτε µε ̟ρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 
εφόσον συµφωνεί ο ̟ροµηθευτής είτε ύστερα α̟ό σχετικό αίτηµα του 
̟ροµηθευτή το ο̟οίο υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστηµα της ̟αράτασης είναι ίσο ή µικρότερο α̟ό τον αρχικό 
συµβατικό χρόνο ̟αράδοσης. 

3) Στην ̟ερί̟τωση ̟αράτασης του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, ο χρόνος 
̟αράτασης δεν συνυ̟ολογίζεται στο συµβατικό χρόνο ̟αράδοσης. 

4) Η α̟όφαση ̟αράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος α̟ό 
την υ̟οβολή του σχετικού αιτήµατος του ̟ροµηθευτή. 

5) Στην ̟ερί̟τωση ̟αράτασης του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης συνε̟εία 
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων ̟ου καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµ̟ρόθεσµη ̟αράδοση των συµβατικών ειδών, 
δεν ε̟ιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση ̟αράτασης του 
συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, ε̟ιβάλλονται οι κυρώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 
στο άρθρο 207. 

6) Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης, χωρίς να υ̟οβληθεί εγκαίρως 
αίτηµα ̟αράτασης ή, εάν λήξει ο ̟αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να ̟αραδοθεί το υλικό, ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος. 

7) Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί την υ̟ηρεσία ̟ου εκτελεί την 
̟ροµήθεια, την α̟οθήκη υ̟οδοχής των υλικών και την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, 
για την ηµεροµηνία ̟ου ̟ροτίθεται να ̟αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

8) Μετά α̟ό κάθε ̟ροσκόµιση υλικού στην α̟οθήκη υ̟οδοχής αυτών, ο 
̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει στην υ̟ηρεσία α̟οδεικτικό, 
θεωρηµένο α̟ό τον υ̟εύθυνο της α̟οθήκης, στο ο̟οίο αναφέρεται η 
ηµεροµηνία ̟ροσκόµισης, το υλικό, η ̟οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης 
σε εκτέλεση της ο̟οίας ̟ροσκοµίστηκε. 

 
 
 

Άρθρο 20 
Κυρώσεις για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση ̟ροµήθειας 

 
 

1) Αν το υλικό φορτωθεί ̟αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου 
χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, ε̟ιβάλλεται 
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̟ρόστιµο 5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της ̟οσότητας ̟ου ̟αραδόθηκε 
εκ̟ρόθεσµα. 

2) Το ̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας των 
εκ̟ρόθεσµα ̟αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά ̟ου 
̟αραδόθηκαν εκ̟ρόθεσµα ε̟ηρεάζουν τη χρησιµο̟οίηση των υλικών ̟ου 
̟αραδόθηκαν εµ̟ρόθεσµα, το ̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής 
αξίας της συνολικής ̟οσότητας αυτών. 

3) Κατά τον υ̟ολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για 
φόρτωση ̟αράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε α̟όφαση του 
α̟οφαινοµένου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
δεν λαµβάνεται υ̟όψη ο χρόνος ̟ου ̟αρήλθε ̟έραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το ο̟οίο δεν ευθύνεται ο ̟ροµηθευτής 
και ̟αρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - ̟αράδοσης. 

4) Σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το ̟ρόστιµο και οι τόκοι 
ε̟ιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 
 
 

Άρθρο 21  
Παραλαβή - Α̟όρριψη - Αντικατάσταση συµβατικών ειδών 

 
 

Παραλαβή υλικών 
1) Η ̟αραλαβή των υλικών γίνεται α̟ό τις ε̟ιτρο̟ές της ̟αραγράφου 5 του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 εφαρµόζοντας τα οριζόµενα στους συνηµµένους 
ειδικούς όρους. 

2) Κατά τη διαδικασία ̟αραλαβής των υλικών διενεργείται ̟οιοτικός και 
̟οσοτικός έλεγχος και καλείται να ̟αραστεί, εφόσον το ε̟ιθυµεί, ο 
̟ροµηθευτής. Ο ̟οιοτικός έλεγχος γίνεται µε µακροσκο̟ική εξέταση, µε 
χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), µε ̟ρακτική δοκιµασία, 
µε όλους ή µε όσους α̟ό τους ̟αρα̟άνω τρό̟ους χρειάζεται, ή και µε 
ο̟οιονδή̟οτε άλλο ενδεικνυόµενο τρό̟ο. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ̟αραλαβής των υλικών η Ε̟ιτρο̟ή 
Παραλαβής µ̟ορεί : 

α) να ̟αραλάβει το υλικό, 
β) να ̟αραλάβει το υλικό µε ̟αρατηρήσεις λόγω α̟οκλίσεων α̟ό τις 
τεχνικές ̟ροδιαγραφές της σύµβασης, 
γ) να α̟ορρίψει το υλικό.  

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων ε̟ιβαρύνει τον ̟ροµηθευτή. 
3) Αν η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟αραλάβει το υλικό µε ̟αρατηρήσεις, αναφέρει 

στο σχετικό ̟ρωτόκολλο τις α̟οκλίσεις ̟ου ̟αρουσιάζει αυτό α̟ό τους 
όρους της σύµβασης και διατυ̟ώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το 
ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση ̟ου ̟ροορίζεται. 
Εφόσον κριθεί α̟ό την αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση υ̟ηρεσία του φορέα ̟ου 
εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι ̟αρεκκλίσεις του υλικού δεν ε̟ηρεάζουν την 
καταλληλότητά του και µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί, µε αιτιολογηµένη 
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α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να εγκριθεί η ̟αραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς 
έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, εφόσον κριθεί α̟ό 
την αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση υ̟ηρεσία του φορέα ̟ου εκτελεί τη σύµβαση, 
ότι οι ̟αρεκκλίσεις του υλικού ε̟ηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν 
µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση του α̟οφαινοµένου 
οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το υλικό µ̟ορεί 
να α̟ορριφθεί. 
Εάν το υλικό α̟ορρί̟τεται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής λόγω 
̟αρεκκλίσεων ̟ου δια̟ιστώθηκαν κατά τον µακροσκο̟ικό έλεγχο, η 
ε̟ιτρο̟ή δεν ̟ροβαίνει στη λήψη και α̟οστολή δειγµάτων και 
αντιδειγµάτων για άλλους ̟εραιτέρω ελέγχους. 

4) Τα ̟ρωτόκολλα ̟ου συντάσσονται α̟ό τις ε̟ιτρο̟ές ̟αραλαβής, 
̟ρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινο̟οιούνται υ̟οχρεωτικά και στους 
̟ροµηθευτές. 

 
Χρόνος ̟αραλαβής υλικών 
Η ̟αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ̟ρωτοκόλλων ̟αραλαβής 
̟ραγµατο̟οιείται µέσα στον καθοριζόµενο α̟ό τη σύµβαση χρόνο. 
Αν η ̟αραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού ̟ρωτοκόλλου δεν 
̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µέσα στον οριζόµενο α̟ό τη 
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε 
ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται ̟ρος τούτο σχετική 
α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο 
α̟ό την υ̟ηρεσία ̟ου ̟αραλαµβάνει τα υλικά α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης 
τούτων, σύµφωνα δε µε την α̟όφαση αυτή η α̟οθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, ̟ροκειµένου να 
̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ληρωµή του ̟ροµηθευτή. 
Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την ̟ληρωµή 
του ̟ροµηθευτή, ̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό την σύµβαση 
έλεγχοι α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του αρµοδίου 
α̟οφαινοµένου οργάνου, στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να συµµετέχουν ο ̟ρόεδρος 
και τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οίησε την ̟αραλαβή στον 
̟ροβλε̟όµενο α̟ό την σύµβαση χρόνο. Η ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής 
̟ροβαίνει σε όλες τις διαδικασίες ̟αραλαβής ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την 
σύµβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
̟ρωτόκολλα. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ροκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
ε̟ιστρέφονται ̟ριν α̟ό την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό τη 
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 71. Ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια ̟ου έγινε α̟ό την αρχική 
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, δεν λαµβάνεται υ̟όψη. 
 
Α̟όρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 
1) Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 

̟οσότητας των υλικών, µε α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου ύστερα 
α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να εγκρίνεται 
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αντικατάστασή της µε άλλη, ̟ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι 
µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ̟ροµηθευτής 
θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης 
̟αράδοσης. 
Αν ο ̟ροµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα 
στην ̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις. 

2) Η ε̟ιστροφή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν γίνεται µετά την ̟ροσκόµιση 
ίσης ̟οσότητας µε την α̟ορριφθείσα και αφού αυτή ̟αραληφθεί οριστικά. 
Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραλάβει την 
̟οσότητα ̟ου α̟ορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 
α̟ό την ηµεροµηνία της οριστικής ̟αραλαβής της νέας ̟οσότητας. Η 
̟ροθεσµία αυτή µ̟ορεί να ̟αραταθεί ύστερα α̟ό αίτηµα του ̟ροµηθευτή, 
̟ου υ̟οβάλλεται α̟αραίτητα ̟έντε (5) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό την 
εκ̟νοή της, µε α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου µε την 
ο̟οία και ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο σε ̟οσοστό 2,5% ε̟ί της συµβατικής αξίας 
της συγκεκριµένης ̟οσότητας. Αν ̟αρέλθει η ̟ροθεσµία αυτή και η 
̟αράταση ̟ου χορηγήθηκε και ο ̟ροµηθευτής δεν ̟αρέλαβε την 
α̟ορριφθείσα ̟οσότητα, ο φορέας µ̟ορεί να ̟ροβεί στην καταστροφή ή 
εκ̟οίηση της ̟οσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3) Με α̟όφαση του αρµοδίου α̟οφαινοµένου οργάνου, ύστερα α̟ό 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µ̟ορεί να εγκριθεί η ε̟ιστροφή στον 
̟ροµηθευτή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν ̟ριν α̟ό την αντικατάστασή 
τους, µε την ̟ροϋ̟όθεση ο ̟ροµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση 
̟ου να καλύ̟τει την καταβληθείσα αξία της ̟οσότητας ̟ου α̟ορρίφθηκε. 

                                                     
 
 

Άρθρο 22  
Προσφυγές - ∆ικαστική ̟ροστασία 

 
 
Προσφυγές 
1) Ο οικονοµικός φορέας (̟ροµηθευτής) υ̟οβάλλει τις ̟ροσφυγές ηλεκτρονικά, 

συµ̟ληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και ε̟ισυνά̟τοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το ο̟οίο φέρει ψηφιακή υ̟ογραφή. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υ̟ογραφή ο 
οικονοµικός φορέας το υ̟οβάλλει σε έντυ̟η µορφή (̟ρωτότυ̟ο) εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου ̟ροκειµένου να διαβιβαστεί στο Τµήµα ∆ιοικητικής 
Υ̟οστήριξης Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής και Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής. Σε 
̟ερί̟τωση α̟οστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία α̟οστολής λογίζεται η 
ηµεροµηνία ̟ου φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. 
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Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ̟ροσφυγής είναι η 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υ̟οβολής, εκτός εάν υ̟άρχει ̟ερί̟τωση 
διάστασης µεταξύ του κειµένου της ̟ροσφυγής, ό̟ως αυτή έχει υ̟οβληθεί 
ηλεκτρονικά, και της ̟ροσφυγής, ό̟ως έχει ̟ροσκοµισθεί α̟ό τον 
οικονοµικό φορέα, ο̟ότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ̟ροσφυγής λογίζεται η 
ηµεροµηνία α̟οστολής. 

2) Μετά την υ̟οβολή των ̟ροσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή ̟ροβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµοδίων οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοι̟ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
των διαδικασιών της κατά ̟ερί̟τωση Αναθέτουσας Αρχής. Η Ε̟ιτρο̟ή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων συγκροτήθηκε µε την 1237/26-9-2016 Α.∆.Σ. (Α∆Α: 
7ΤΨ5ΩΡ5-7ΕΟ). 

 
∆ικαστική ̟ροστασία (Ν. 3886/2010) 
1) Πριν υ̟οβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, 

µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε ̟λήρη γνώση της 
̟αράνοµης ̟ράξης ή ̟αράλειψης, να ασκήσει ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή 
ενώ̟ιον της αναθέτουσας αρχής, ̟ροσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
̟ραγµατικές αιτιάσεις ̟ου δικαιολογούν το αίτηµά του. Η αναθέτουσα αρχή 
οφείλει να α̟οφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε ̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) 
ηµερών α̟ό την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και, αν την κρίνει 
βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία, 
τεκµαίρεται η α̟όρριψη της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής (άρθρο 4). 
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο 
(∆ιοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής) µέσα σε ̟ροθεσµία 
δέκα (10) ηµερών α̟ό τη ρητή ή σιω̟ηρή α̟όρριψη της ̟ροδικαστικής 
̟ροσφυγής και δεν ε̟ιτρέ̟εται να ̟εριέχει αιτιάσεις διαφορετικές α̟ό τις 
αιτιάσεις της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής. 

2) Η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής, η άσκηση αυτής, 
καθώς και η ̟ροθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε ̟ροσωρινή διαταγή ο 
αρµόδιος δικαστής α̟οφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδο̟οιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε 
κάθε ̟ρόσφορο µέσο, ό̟ως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυ̟ία, µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες α̟ό την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοι̟ά, η άσκηση 
αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε ̟ροσωρινή διαταγή του αρµόδιου 
δικαστή (άρθρο 5).  

3) Ο ενδιαφερόµενος µ̟ορεί να ζητήσει τη κήρυξη της ακυρότητας της 
σύµβασης ̟ου υ̟ογράφηκε όταν συντρέχουν οι λόγοι ̟ου αναφέρονται στο 
άρθρο 8 του Ν. 3886/2010. 

Σηµείωση: Α̟ό 1-1-2017 όσον αφορά τις ̟ροσφυγές - δικαστική ̟ροστασία θα 
ισχύουν τα άρθρα 360 έως 373 του Ν. 4412/2016 
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Άρθρο 23 
Τρό̟ος Πληρωµής 

 
 

Μετά την ̟αραλαβή των ειδών και την έκδοση του τιµολογίου ο ∆ήµος 
υ̟οχρεούται να εξοφλεί τον ̟ροµηθευτή εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 1 ̟αρ. Ζ΄ (Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές) 
υ̟ο̟αράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές µεταξύ των ε̟ιχειρήσεων και ∆ηµοσίων 
Αρχών - Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-
2013). 
Μετά την ̟άροδο των τριάντα (30) ηµερών, ο ανάδοχος δικαιούται νόµιµο τόκο 
υ̟ερηµερίας, χωρίς να α̟αιτείται όχληση, εφόσον έχει εκ̟ληρώσει τις 
συµβατικές και νοµικές του υ̟οχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόµενο ̟οσό 
εµ̟ρόθεσµα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.    
                      
 

Άρθρο 24 
∆α̟άνες ̟ου βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή 

 
 

Τον ανάδοχο βαρύνουν  η κράτηση 0,10% υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 ̟αρ.3 του Ν.4013/2011), ο φόρος εισοδήµατος  
4%, η δα̟άνη των δηµοσιεύσεων του διαγωνισµού ή τυχόν ε̟αναλήψεων του 
(γνωµοδότηση ∆΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 
Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), καθώς και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση για την 
̟αράδοση των ειδών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στη 
διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 
 

Άρθρο 25 
Ε̟ίλυση διαφορών 

 
 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως ̟ρος το κύρος, την 
ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις ̟ου γεννώνται 
α̟ό αυτήν θα ε̟ιλύεται α̟ό τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης.  
 

Άρθρο 26 
Κανόνες δηµοσιότητας 

 
1) Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί : 

� στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως 
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� στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και 
«ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», στην ηµερήσια το̟ική «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και την εβδοµαδιαία το̟ική «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ». 

2) Το ̟λήρες κείµενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί : 
�  στο δικτυακό τό̟ο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση 

www.thessaloniki.gr  
� στη διαδικτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
� Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)  
 

Άρθρο 27 
Υ̟οβολή αιτηµάτων ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών 

 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές ̟αρέχουν σε όλους τους 
̟ροσφέροντες ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και ο̟οιαδή̟οτε 
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ηµέρες ̟ριν α̟ό τη λήξη της 
̟ροθεσµίας ̟ου έχει οριστεί για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών.  
Αιτήµατα ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών :  

α. υ̟οβάλλονται, α̟ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς 
(στους ο̟οίους έχουν χορηγηθεί όνοµα χρήστη και κωδικός ̟ρόσβασης 
ύστερα α̟ό αίτησή τους), ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό̟ο του 
συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή.  
β. συνοδεύονται υ̟οχρεωτικά α̟ό ε̟ισυνα̟τόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 
µορφή pdf µε το κείµενο των ερωτηµάτων το ο̟οίο υ̟οχρεωτικά ̟ρέ̟ει να 
είναι ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο. 
γ. δεν εξετάζονται αν υ̟οβληθούν εκτός των ανωτέρω ̟ροθεσµιών ή 
υ̟οβληθούν µε άλλο τρό̟ο ή το ηλεκτρονικό αρχείο ̟ου τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο.  

 
                                                                               Θεσσαλονίκη 3-11-2016  
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ 
 

Η Συντάξασα 

Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Προκηρύξεων και 

∆ηµο̟ρασιών 
 

Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της 
∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής 

∆ιαχείρισης 

 
 
 

 

Ε. Ναούµ Κ. Πουρσανίδου Π. Λακερίδου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
& ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   
   

 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
(Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού)  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  -   ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

1.1.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, µε 
δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά 
ευθύνη, σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και 
τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρµοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει.  
1.2.  Η παραλαβή του (προσωρινή και οριστική) θα γίνει, µε την εγκατάσταση και 
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική 
κείµενη νοµοθεσία και τα υπόλοιπα παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. Οι 
περιγραφόµενες στη σύµβαση δυνατότητες του µηχανήµατος θα ελεγχθούν σε 
κάθε περίπτωση µε τα απαιτούµενα εργαλεία και όργανα µετρήσεων και ελέγχου, 
πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε 
πραγµατικές συνθήκες. 
1.3.  Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος στον ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του υπό προµήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, πρέπει να είναι καινούργια αµεταχείριστα χωρίς 
ελαττώµατα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύµβασης, που καθορίζουν 
τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.  
1.4.   Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης 
των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των 
χαρακτηριστικών τους. 
1.5.  Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κάθε προσκοµιζόµενο υλικό και ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρµοδίων 
υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συµβατικούς όρους, 
που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.  
1.6. Στην προσφορά θα αναφερθούν αναλυτικά αντίστοιχοι εξοπλισµοί που 
έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Ελληνικά Νοσοκοµεία, κλινικές, ιδιωτικά 
Ιατρεία κλπ., ή σε αντίστοιχα που βρίσκονται σε χώρες της Ε.Ε., δηµόσια ή/και 
ιδιωτικά, µε απαραίτητη αναφορά στα δηµόσια Νοσοκοµεία και αν τα 
µηχανήµατα αυτά συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευµένο 
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προσωπικό της προµηθεύτριας εταιρείας. Κατώτερο αποδεκτό όριο δύο 
εγκαταστήσεις την τελευταία τριετία. 
1.7. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική 
προσφορά, καθορίζεται από την ηµεροµηνία, σε τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

2.1.  Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόµενα µε την προσφορά στοιχεία από τους 
«προµηθευτές», και κύρια τα στοιχεία τα οποία κρίνονται, όπως τεχνική 
περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, εγχειρίδια λειτουργίας, φύλλο/α συµµόρφωσης, 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευµένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό 
προσωπικό, εξασφάλιση µακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών, εξασφάλιση 
µακρόχρονης παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. 
εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή οικονοµικής φύσης κλπ. στοιχεία τα οποία 
αναφέρονται στην διακήρυξη και στα παραρτήµατα αυτής, προκειµένου να 
κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε 
επιβεβαιωµένα-τεκµηριωµένα από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο ο οποίος 
θα διαθέτει οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονοµοτεχνική ανάπτυξη-υποδοµή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.     
 ‘Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ποιότητας 
ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης την 
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (µε πιστοποιητικά επίσηµου 
οργανισµού πιστοποίησης µεταφρασµένα στα ελληνικά τα οποία θα καταθέσουν 
στον επιµέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς). 
α.  Στοιχεία αόριστα ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση. 
β. Στο περιεχόµενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή 
δικαιολογητικών, ή εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - 
παροχής όρων συντήρησης – ανταλλακτικών - αναλωσίµων κλπ.), τα οποία θα 
αναφερθούν & κατατεθούν από τους «προµηθευτές» για την αξιολόγηση, 
προµήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, 
εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίµων, εκπαιδευµένου (τεχνικού ή 
εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ. θα περιλαµβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά 
περίπτωση, του κατασκευαστικού οίκου ή του εκπροσώπου του στην Ελλάδα 
(∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νοµίµου Εκπροσώπου 
(όνοµα - ιδιότητα). 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο   -   ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
3.1. Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να διαθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση µόνιµα 
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης και 
εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των 
αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα 
τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουµένων θα πρέπει να αναφερθούν 
αναλυτικά στην προσφορά, στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, καθώς και τα 
αντίστοιχα διακριβωµένα προς τούτο όργανα.  
Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθµό, προσόντα, εκπαίδευση του 
προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία 
που χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι, οδηγούν σε απόρριψη των προσφορών. 
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3.2.  Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του 
µηχανήµατος για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο από την οριστική παραλαβή του 
(περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) κατά τους όρους της διακήρυξης και τις 
ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα 
τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του, µε έγγραφη 
επιβεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση προσφοράς της 
εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών 
επιβεβαίωση θα γίνεται µε έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου και 
οπωσδήποτε µε ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισµό ή την επανάληψη 
του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν θα ευθύνεται για 
καµία βλάβη του όλου µηχανήµατος προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή 
χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για τα εργατικά, 
ανταλλακτικά, υλικά, ηλεκτρικό σύστηµα, συστήµατος τροχών – πέδησης, 
συµπεριλαµβανοµένων µπαταριών, κλπ., Στην πλήρη εγγύηση περιλαµβάνεται 
υποχρέωση του διαγωνιζόµενου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το µηχάνηµα να είναι 
πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας, ότι δηλαδή ακριβώς προβλέπει το σχέδιο 
σύµβασης πλήρους συντήρησης - επισκευής.  
3.3.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα τηρείται 
ηµερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και 
θα µονογράφεται από τους υπεύθυνους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ιατρό ή 
ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του αναδόχου. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτια τους και οι ενέργειες αποκατάστασής του από τον ανάδοχο 
καθώς και η διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του µηχανήµατος. Ο ανάδοχος 
θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν για το είδος της και θα 
στέλνεται Fax, οπότε και αρχίζει να µετρά ο χρόνος ακινητοποίησης. Στο τέλος 
εκάστου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι εργάσιµες ηµέρες 
ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε µέρους του µηχανήµατος και θα 
ισχύσει ότι προβλέπει το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης πλήρους συντήρησης – 
επισκευής  
3.4. Κατά την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) µε οδηγίες συντήρησης και 
επισκευής (service manuals) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους 
τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράµµατα 
των επιµέρους τµηµάτων του µηχανήµατος. 
3.5. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται, εφόσον το επιθυµεί η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη 
συντήρηση και την επισκευή του όλου συστήµατος, µέχρι τη συµπλήρωση δέκα 
(10) ετών από την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος σε κατάσταση 
λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αµοιβής και µε την σύµφωνη έγγραφη 
δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστικού  οίκου, η οποία θα κατατεθεί µετά της 
προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη ∆ιακήρυξη, ως και στο 
υφιστάµενο τεχνικό δυναµικό στην χώρα µας για service κλπ,. 
3.6.  Σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων από τον ανάδοχο για την τήρηση των 
όρων της σύµβασης προµήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα: 
α.  Κατά την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 
αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό µε άλλη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των όρων της σύµβασης. 
β.  Με την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης µε την εγγυητική 
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επιστολή καλής λειτουργίας ύψους ίσου µε το 3% της συµβατικής αξίας του 
παραληφθέντος µηχανήµατος (χωρίς τον ΦΠΑ). 
γ. Μετά την εκπνοή του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται, εφόσον θα του έχει ανατεθεί κατά τα ανωτέρω η πλήρης 
συντήρηση-επισκευή µε την υπογραφή της σχετική σύµβασης, να αντικαταστήσει 
την ως άνω εγγυητική επιστολή, µε άλλη τήρησης των όρων πλήρους 
συντήρησης και επισκευής, ίση µε δέκα τις εκατό (10%) της αντίστοιχης ετήσιας 
συµβατικής αµοιβής συντήρησης-επισκευής. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα 
παραµείνει µέχρι την αντικατάσταση της από την αντίστοιχη του επόµενου έτους, 
στο φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. Η αµοιβή για την συντήρηση θα 
καταβάλλεται στο τέλος της ετήσιας διάρκειας πλήρους συντήρησης - επισκευής 
και αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες. 
δ.  Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου 
προς τον ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής 
υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της απαιτούµενης δεκαετίας, θα πρέπει 
να κατατεθεί βεβαίωση δέσµευσης του οίκου κατασκευής για την συνεχή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων, µε τους ίδιους ζητούµενους όρους 
µέχρις συµπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο   -  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

4.1 Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να συνυποβάλλει µε ποινή αποκλεισµού, 
οπωσδήποτε µετά της προσφοράς του (στον επί µέρους φάκελο τεχνικής 
προσφοράς) τα παρακάτω, προκειµένου αφενός µεν τα αντίστοιχα στοιχεία να 
αξιολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκµεταλλευσιµότητα 
των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους 
χρήστες η κανονική λειτουργία του µηχανήµατος και ταυτόχρονα να 
προστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία µε την χρησιµοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε 
στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων : 
α. Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) µε αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρµογές 
µεταφρασµένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του 
µηχανήµατος, ενώ στην αρχική προσφορά (στον επί µέρους φάκελο τεχνικής 
προσφοράς) µπορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά προτίµηση και στην 
Ελληνική.   
β.  Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για το αρµόδιο προσωπικό, 
καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων εγχειριδίων ή πινάκων στην Ελληνική 
γλώσσα.  
4.2.  Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού 
προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την 
υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών και επίδειξη – εκµάθηση του αρµόδιου 
προσωπικού του ∆ήµου τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των 
δυνατοτήτων αποτελεσµατικότερης και επωφελέστερης εκµετάλλευσης και 
ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής.  
Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθεί χωριστά µε 
τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής του, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα 
συνυποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και 
αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον  κατασκευαστικό οίκο, ώστε να 
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τεκµηριώνεται η καταλληλότητά του, αντίστοιχα, για την πλήρη εκπαίδευση του 
αρµόδιου προσωπικού επί της λειτουργίας των µηχανηµάτων και της πλήρους 
εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών ενώ για το τεχνικό προσωπικό ή 
καταλληλότητα του για εγκατάσταση, service κλπ των υπόψη ειδών. Η υπόψη 
εκπαίδευση για το αρµόδιο προσωπικό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα είναι 
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών µε έναρξη µετά την 
εγκατάσταση του µηχανήµατος, άνευ πρόσθετης αµοιβής του αναδόχου.  
4.3.  Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται εντός της δεκαετίας από την οριστική 
παραλαβή του µηχανήµατος να παράσχει επί πλέον µία τουλάχιστον ανάλογη 
εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης 
αµοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα, προς 
εκπαίδευση νέου προσωπικού. 
4.4.   Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει το προσωπικό της 
παραγράφου 4.2, πρέπει στην προσφορά να υπάρχει έγγραφο του 
κατασκευαστικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευµένο 
προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και µε τους όρους που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο 4. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο   -   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 
5.1.  Τα ανταλλακτικά, περιέχονται οπωσδήποτε, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε 
τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόµενη τιµή του µηχανήµατος 
µέχρι τη λήξη της εγγύησης. Εξαιρούνται τα αναλώσιµα που είναι τα µέσα 
αποθήκευσης (dvd’s, cd’s,), τα φιλµς, το χαρτί, το τζελ , και τα ηλεκτρόδια.  
5.2. Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αµεταχείριστων 
ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων 
υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του µηχανήµατος, επί δέκα (10) 
τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσµευση θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής 
έγγραφης βεβαίωσης των  κατασκευαστικών οίκων στον επί µέρους φάκελο 
τεχνικής προσφοράς, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδοµένου ότι κρίνεται 
ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την οµαλή, απρόσκοπτη και 
µακρόχρονη λειτουργία του. 
5.3.  Στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέρα από την βασική 
σύνθεση του προσφερόµενου µηχανήµατος θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε 
σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή 
του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο   -   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
6.1  Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να 
αξιολογηθούν θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να είναι 
πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή 
πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 
6.2  Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε 
πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη 
ανταπόκριση – παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συµµετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή 
πιστοποιητικά για τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφεροµένων 
ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις 
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χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά κλπ θα πρέπει 
απαραίτητα :  
α.  Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του 
νοµίµου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα 
επαλήθευσης και 
β.    Να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική  
6.3.   Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ θα είναι αόριστες, 
ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, για 
τεκµηρίωση, θα χαρακτηρίζονται µε ουσιώδεις αποκλίσεις και θα αποκλείονται 
της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 
6.4.  Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο 
των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ / ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ κλπ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις σειρές, µε αρίθµηση 
του περιεχοµένου και αντίστοιχο ευρετήριο επί ποινή αποκλεισµού. 
6.5. Οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν µε την 
προσφορά (στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) και τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ISO (ΕΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης 
την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 : 2003 για την 
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), τα πιστοποιητικά σήµανσης 
CE για τον προσφερόµενο εξοπλισµό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ /14-6-1993 όπως 
ισχύει σήµερα) και την βεβαίωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 
1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας : Αρχές και κατευθυντήριες 
γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 
32Β/16-1-2004). 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο   -   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
7.1  Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του 
µηχανήµατος µέχρι την προσκόµισή του και την υποβολή στην Υπηρεσία του 
θεωρηµένου αποδεικτικού προσκόµισης.   
7.2    Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
7.3   Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, 
πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσηµα πρωτότυπα 
(όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που 
χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής 
προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και ∆ηµοσίου) του 
ενδιαφέροντος του.  
7.4   Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο εν όλω ή εν µέρει στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τη Σύµβαση που θα συνυπογραφεί µε την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε του 
επιτρέπεται η εκχώρηση µέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύµβασης σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 
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7.5   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, 
φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ.   
7.6  Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους προµηθευτές να παρέχουν 
σχετικές διευκρινίσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθ' όλη την διάρκεια 
της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 
7.7   Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε 
εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την 
απαλλαγή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από τους δασµούς κλπ.  
7.8  Τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένες ονοµασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν 
εκ παραδροµής δεν αναφέρεται) ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναµα προϊόντα 
αυτού. 
 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
∆/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
   
   
   
   

Σ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  Σ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  Σ. ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC005461733 2016-11-28



 44 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
& ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   
   

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ *  
 
1. ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ 
 
• Ο ζητούµενος επιτραπέζιος ακουογράφος να είναι υψηλής ποιότητας, 

σύγχρονης τεχνολογίας. Εύκολη χρήση. Εργονοµικός σχεδιασµός.  
• Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης µετρήσεων ΑΕΡΙΝΗΣ (AIR), ΟΣΤΕΪΝΗΣ 

(BONE), MASKING και ΟΜΙΛΗΤΙΚΗΣ  
• Να παρέχει καθαρό τόνο συνεχόµενο, διακοπτόµενο, παλλόµενο (WARBLE), 

θόρυβο στενής δέσµης, φωνητικό θόρυβο.  
• Να έχει οµιλητική από SD – κάρτα µνήµης, CD ή µέσω µικροφώνου.  
• Να προσφέρεται µε όλα τα παρελκόµενα για τις ως άνω λειτουργίες.  
• Να έχει αµεση εκτύπωση των αποτελεσµάτων  
• Να έχει εύρος εντάσεων και συχνοτήτων, ως εξής :  

• o Α) Αέρινη οδός: 125HZ – 8000HZ / -10dB – 120dB  
• o Β) Οστέινη οδός: 250HZ – 8000HZ / -10dB – 80Db  

• Να έχει έξοδο για ακουστικά DD 45  
• USB PC - INTERFACE  
• Να διαθέτει βάση δεδοµένων για περισσότερες από 1000 µετρήσεις  
• Να πληροί τα διεθνή STANDARDS IEC 601-1, IEC 645-1 class 2,  

o IEC 645-2 medical directive 93/42/EEC.  
• Να φέρει σήµανση CE.  
 
2. ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ 
 
• Ο ζητούµενος επιτραπέζιος ή φορητός τυµπανοµετρητής θα πρέπει να είναι  

σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αυτόµατος και γρήγορος.  
• Να έχει LCD οθόνη κρυστάλλων για την παρακολούθηση της εξέτασης.  
• Να εκτελεί εξέταση τυµπανοµετρίας σε εύρος πιέσεως (+300 daPa έως –600 

daPa).  
• Να έχει εύρος µέτρησης ενδοτικότητας (στο τυµπανόγραµµα) από 0,1 έως 

6,0cc.  
• Να εκτελεί αντανακλαστικά του µυός του αναβολέως οµόπλευρα και 

ετερόπλευρα σε συχνότητες 500,1000,2000 και 4000 Hz –οµόπλευρα σε 
εντάσεις 70-105dB – ετερόπλευρα σε εντάσεις 70-120dB (ακουστικά ΤDH 39)  

• Να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα AGC (αυτόµατος έλεγχος ισχύος).  
• Να εκτελεί δοκιµασία Decay µε διάρκεια ερεθίσµατος 10sec.  
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• Όλες οι εξετάσεις ελέγχονται µε πλήκτρα που είναι τοποθετηµένα πάνω στη 
βασική µονάδα.  

• Να εκτελεί εξέταση ελέγχου καλής λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγος, 
µε/χωρίς διατρητή τυµπανική µεµβράνη (Eustachian function test).  

• Να έχει έξοδο USB για σύνδεση µε PC.  
• Να προσφέρεται µε πρόγραµµα τυµπανοµετρίας το οποίο περιλαµβάνεται στη 

τιµή.  
• Να έχει τη δυνατότητα αναγραφής στην εξέταση των στοιχείων του ιατρού – 

κέντρου.  
• Να περιλαµβάνει 20 θήλες διαφορετικών µεγεθών, ακουστικό για 

ετερόπλευρο ερέθισµα µε κεφαλόδεσµο, κοιλότητα ελέγχου, οδηγίες χρήσης 
στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και service manual.  

• Να δέχεται ρεύµα λειτουργίας: 220V / 50 Hz  
• Στο probe µπορούν να µπορούν να τοποθετηθούν εναλλάξ δύο άκρα 

Diagnostic-Screening.  
• Να έχει συχνότητα probe : 226Hz ± 1% στα 85Db SPL σε 2cm3.  
• Ο χρόνος εξέτασης να είναι  : <3 sec  
• Ο χρόνος εκτύπωσης να είναι  :4/12 sec (ένα/δυο αυτιά)  
• Η τάση δικτύου να είναι:  240V/50-60Hz.  
• Να πληρεί τους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας : IEC 601-1, IEC 645-5 Class 

2 Medical Directive 93/42/EEC  
• Να φέρει σήµανση CE.  
 
3. ΚΑΜΕΡΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ  
 
1. Να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition 1920 Χ 1080i 

τουλάχιστον 
2. Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία φωτισµού 2 lux ώστε να αποδίδει ιδανικά 

ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισµού όπως αιµορραγία 
3. Να διαθέτει ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 
4. Να παρέχει υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή χρωµάτων 
5. Να διαθέτει λειτουργία ρύθµισης του λευκού µε µνήµη (white balance) 
6. Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο του διαφράγµατος (automatic shutter control) 

για αυτόµατη ρύθµιση της φωτεινότητας (Brightness control) ανεξάρτητα από 
την πηγή ψυχρού φωτισµού που χρησιµοποιείται  

7. Να διαθέτει ρύθµιση  της αντίθεσης σε διάφορα επίπεδα (contrast 
enhancement)  για καλύτερη απεικόνιση 

8. Να διαθέτει φίλτρο anti- moire ώστε να αποφεύγεται το φαινόµενο της ίριδος 
όταν χρησιµοποιούνται εύκαµπτα είτε άκαµπτα ινοπτικά ενδοσκόπια  

9. Να διαθέτει ρυθµιζόµενο παράθυρο (measuring window) της ενδοσκοπικής 
εικόνας για καλύτερο έλεγχο του φωτισµού  

10. Να διαθέτει έξοδο USB για αποθήκευση εικόνων και video σε υψηλή ανάλυση 
και (MPEG-4) σε οποιαδήποτε µέσο αποθήκευσης USB   

11. Να διαθέτει εξόδους HDMI για µεταφορά σήµατος εικόνας υψηλής ανάλυσης 
και SDI, BNC και S-Video για µεταφορά standard σήµατος. 

12. Η κεφαλή της κάµερας να ενσωµατώνει αισθητήρα τεχνολογίας CCD  και να 
µπορεί να απολυµανθεί µε εµβάπτιση σε απολυµαντικά υγρά, σε κλίβανο 

16PROC005461733 2016-11-28



 46 

αερίου αλλά και µε µεθόδους STERIS και STERRAND NX. 
13. Η κεφαλή να είναι εργονοµικά σχεδιασµένη και ελαφριά, κάτω από 70gr, 

ώστε να είναι εύκολη στον χειρισµό της και να µην επιβαρύνει τον χρήστη  
14. Επιπλέον η κεφαλή να διαθέτει δύο κοµβία για έλεγχο περιφερειακών 

συσκευών όπως printer, συσκευές καταγραφής κλπ.  
15. Ο επεξεργαστής να διαθέτει κοµβία αφής για εύκολο και σωστό καθαρισµό  
16. Η κάµερα να συνοδεύεται από φακό κατάλληλο για ΩΡΛ επεµβάσεις 
17. Εγγύηση: 1 έτος  
 
4. ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΟ  
 
1. Να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition   

2. Να είναι διαµέτρου 4 mm  και γωνία όρασης 30ο 
3. Να διαθέτει µήκος εργασίας όχι µικρότερο από 175 mm 

4. Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134ο C  
5. Εγγύηση: 1 έτος 
 
5. ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΟ  
 
6. Να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition   

7. Να είναι διαµέτρου 4 mm  και γωνία όρασης 70ο 
8. Να διαθέτει µήκος εργασίας όχι µικρότερο από 175 mm 

9. Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134ο C  
10. Εγγύηση: 1 έτος 
 
6. ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΟ  
 
11. Να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition   

12. Να είναι διαµέτρου 2,7 mm  και γωνία όρασης 0ο 
13. Να διαθέτει µήκος εργασίας όχι µικρότερο από 185 mm 

14. Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134ο C  
15. Εγγύηση: 1 έτος 
 
7. ΜΟΝΙΤΟΡ 24'' 
 
  LCD ΟΘΟΝΗ 
• ∆ιαγώνιος: 24" 
• Ανάλυση: Full HD (1920X1080) 
• Συνδεσιµότητα: VGA - HDMI  
 
8. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΩΡΛ 
 

• Ανάλυση: Έως 9600X600 DPI 
• Συνδεσιµότητα: USB - ETHERNET 
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9. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ (ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΩΡΛ)  
 
1) Να είναι ελληνικής κατασκευής  
2) Να έχει τρία ράφια  
3) Να έχει τροχούς εκ των οποίων οι δύο µε φρένο  
4) Να έχει ενσωµατωµένο πολύµπριζο  
5) Να έχει στήριγµα κεφαλής της κάµερας  
6) Εγγύηση: 1 έτος 
 
10. UNIT ΩΡΛ  
• Να είναι σύγχρονης και εργονοµικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας 

κατασκευής.  
• Να είναι κατασκευασµένη από συµπαγές υλικό και µε ειδικό περίβληµα 

πολυουρεθάνης ώστε να αντέχει στις σκληρές συνθήκες και να µπορεί να 
απολυµανθεί µε τα συνήθη απορρυπαντικά.  

• Να διαθέτει κεντρική κονσόλα µε πλήκτρα αφής και στρογγυλεµένες άκρες για 
εύκολο καθαρισµό καθώς και µανόµετρα ελέγχου.  

• Να διαθέτει συσκευή αναρρόφησης υγρών της οποίας η ισχύς να ρυθµίζεται 
µε ροοστάτη και να είναι της τάξεως των 40lt. Επίσης να διαθέτει φιάλη 
αναρρόφησης 1,2lt τουλάχιστον µε ειδικό σύστηµα κατά της υπερχείλισης.  

• Να διαθέτει ενσωµατωµένη πηγή ψυχρού φωτισµού δύο εξόδων µε αυτόµατη 
ενεργοποίηση και δυνατότητα επιλογής δύο χρηστών καθώς και δυνατότητα 
µνήµης σε κάθε έξοδο. Χρόνος ζωής για κάθε λάµπα περίπου 300h.  

• Να διαθέτει τρεις βάσεις ενδοσκοπίων καθώς και θήκες για χρησιµοποιούµενα 
ενδοσκόπια. Να προσφερθεί προς επιλογήν δυνατότητα θέρµανσης στις θήκες 
ενδοσκοπίων.  

• Να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα θέρµανσης κατόπτρων καθώς και 
ανάρτηση για µετωπιαίο κάτοπτρο. Να προσφερθεί προς επιλογήν 
δυνατότητα αυτόµατης ενεργοποίησης φωτισµού στην ανάρτηση µετωπιαίου 
κατόπτρου.  

• Να δέχεται ενσωµατωµένο σύστηµα πεπιεσµένου αέρα για ψεκασµό υγρών 
και κόνεων καθώς και την εµφύσηση ευσταχιανής (politzer) και να 
περιλαµβάνει 3 φιαλίδια µε την ειδική χειρολαβή και τον εµφυσητήρα 
(politzer). Επίσης να έχει δυνατότητα ρυθµιζόµενης πίεσης µέχρι 2bar και 
παροχή 20lt/min. Να προσφερθεί προς επιλογήν.  

• Να διαθέτει ανεξάρτητη κονσόλα µε σκεπαζόµενο χώρο φύλαξης εργαλείων 
σε δύο επίπεδα, µε κυλιόµενη επιφάνεια εργασίας, µε κενούς χώρους 
αποθήκευσης και µε 4 τουλάχιστον ντουλάπια εκ των οποίων το ένα να έχει 
ενσωµατωµένο κάδο αχρήστων.  

• Να καλύπτει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark.  
 
11. ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ 
 
1. Να είναι ελαφρύ και άνετο ώστε να µην κουράζει τον χρήστη 
2. Να αποδίδει καλή ένταση φωτισµού στο πεδίο της εξέτασης  
3. Να διαθέτει ενσωµατωµένο καλώδιο ψυχρού φωτισµού µήκους 2200mm το 

οποίο δύναται να προσαρµοστεί είτε δεξιά είτε αριστερά του κεφαλόδεσµου 
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4. Ο κεφαλόδεσµος να είναι ρυθµιζόµενος  
5. Να δύναται να προσαρµοστεί σε διάφορες πηγές ψυχρού φωτισµού 

(αλογόνου, xenon κλπ.)  
6. Εγγύηση: 1 έτος 
 
12.ΦΟΡΗΤΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ 
  
• Ινοοπτικό ωτοσκόπιο, µοντέρνο, αξιόπιστο, υψηλής ποιότητας. 
• Αυτόµατο «κλικ» κλείσιµο. 
• Μεγεθυντικός φακός χ 2,5. 
• Μεταλλική λαβή. 
• Εύκολη ρύθµιση φωτισµού µε ρεοστάτη. 
• Συσκευασία µε τη θήκη και 10 αναλώσιµες χοάνες. 
 
13. ΓΥΑΛΙΑ FRENZEL  
 
Να διαθέτουν φακούς +18.0 διόπτρες 
Τα γυαλιά νυσταγµού να συνδέονται µε µετασχηµατιστή µικρότερο από 4.2V. 
 
14. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 
1. Να είναι διαµέτρου 2,5 mm και µήκους εργασίας 2300 mm  
2. Να είναι ελαφρύ  
3. Να είναι εύκαµπτο 
4. Να είναι εσωτερικά ενισχυµένο µε µεταλλικό σπιράλ ώστε να είναι ανθεκτικό  

5. Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134 ο C 
6. Εγγύηση: 1 έτος 
 
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΩΡΛ 
 
• 20 Ωτοσκόπια µεταλλικά hartmann διαφόρων µεγεθών 
• 20 Ρινοσκόπια Killian διαφόρων µεγεθών 
• 20 Ρινολαβίδες Troeltch 15 εκ. περίπου και hartmann 18 εκ. περίπου 
• 20 ρύγχη αναρρόφησης τύπου Frazier σε διαφόρους διαµέτρους 
• 5 µεταλλικοί βαµβακοφορείς 
• 3 κυρτές αιµοστατικές λαβίδες mosquito 12,5 εκ 
• 2 µεταλλικα γλωσσοπίεστρα 
 
22. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ  
 
• Το ζητούµενο εργαστηριακό διοφθαλµικό µικροσκόπιο πρέπει να είναι 

σύγχρονης τεχνολογίας και αισθητικής. 
• Να έχει ενσωµατωµένο ηλεκτρικό τροφοδοτικό και να χρησιµοποιεί λυχνία 

αλογόνου καθώς και σύστηµα ρύθµισης της φωτεινής έντασης. 
• Θα πρέπει να είναι βαριάς κατασκευής αυτόνοµο και απλούστατο στο 

χειρισµό. 
• Θα πρέπει να προσφέρει εξαιρετική οπτική διαύγεια. 
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• Να διαθέτει αχρωµατικούς φακούς µε υψηλή αντίθεση. 
• Να εστιάζει µε αδρό και µικροµετρικό κοχλία (οµόκεντρα και αµφίπλευρα). 
• Να διαθέτει ισχυρή και εύρωστη βάση. 
• Να είναι διόφθαλµο. 
• Να διαθέτει φωτισµό 20W µε ρυθµιστή έντασης. 
• Να διαθέτει 4 φακούς 4Χ/ 0.10(WD 6.8mm), 10X/ 0.25(WD 2.4mm), 40X/ 

0.65/S(WD 0.53mm), 100X/ 1.25/S-Oil(WD 0.13mm) 
 
23. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΠΗΞΗΣ  
 
• Να είναι τεχνολογίας LED 
• Να είναι τετρακάναλο 
• Να διαθέτει ενσωµατωµένο εκτυπωτή και οθόνη.Να έχει τη δυνατότητα 

σύνδεσης µε LIS. Να έχει δυνάτοτητα εκτύπωσης των αποτελεσµάτων ή και 
αποθήκευσής τους µε ηλεκτρονικό τρόπο ή και τα δύο.  

• Να βγάζει INR µέσω λογισµικού  
• Να διαθέτει λογισµικό ανάλυσης και ελέγχου των αποτελεσµάτων  
• Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των εξετάσεων όλου του φάσµατος του 

πηκτικού µηχανισµού , ενδεικτικά APTT, FIB, TT 
• Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί την εξέταση D dimer 
• Να έχει σήµανση CE  
 
24. ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ  
 
• Να έχει χωρητικότητα έως 32 λίτρα  
• Να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και 

µηχανικής αντοχής  
• Ο εσωτερικός θάλαµος να είναι κατασκευασµένος κατά DIN 1,4301 
• Η πόρτα να είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα  
• Να θερµαίνεται σε τουλάχιστον 4 πλευρές  
• Να έχει φυσική κυκλοφορία αέρα  
• Να έχει σύστηµα αυτοδιάγνωσης για την ανάγνωση σφάλµατος  
• Να έχει ψηφιακό χρονόµετρο ρυθµιζόµενο 
• Να έχει ψηφιακό θερµόµετρο 
• Να έχει ρύθµιση θερµοκρασίας σε βήµα 0,1OC 
• Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης προγράµµατος λειτουργίας σε περίπτωση 

διακοπής ρεύµατος  
• Να διαθέτει πιστοποιητικό διακρίβωσης για τους 37OC 
• Να διαθέτει ακουστικό και οπτικό alarm σε περίπτωση υπερθέρµανσης  
• Να είναι σύµφωνος µε διεθνής κανονισµούς ασφαλείας κατασκευής DIN 

12880 
• Να διαθέτει σήµανση CE  
 
25. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  
 
• Να είναι ανοιχτού τύπου  
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• Να δέχεται έως 2 λίτρα υγρό  
• Να συνδέεται µε τροφοδοσία σταθερής τάσης  
• Να διαθέτει σήµανση CE  
 
26. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ  
 
• Να έχει έως  32 θέσεις  
• Να είναι επιτραπέζια  
• Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής έως 6000 στροφές/λεπτό 
• Να διαθέτει ψηφιακή ρύθµιση των στροφών  
• Να διαθέτει ψηφιακή ρύθµιση του χρόνου  
• Να έχει την δυνατότητα ανάγνωσης της ταχύτητας και του υπολειπόµενου 

χρόνου  
• Να έχει µνήµη επιλογής παραµέτρων για λόγους επαναληψιµότητας και 

αξιοπιστίας  
• Να κάνει έλεγχό µη ισοζυγισµένων δειγµάτων  
• Να µην αρχίζει η περιστροφή πριν κλείσει το κάλυµµα  
• Να χρησιµοποιεί κινητήρα µεταβλητής συχνότητας  
• Ο κάδος φυγοκέντρισης να είναι ανοξείδωτος  
• Να µπορεί να δεχτεί διάφορες γωνιακές και αρθρωτές κεφαλές 
• Να διαθέτει σήµανση CE  
 
27. Υ∆ΑΤΟΛΟΥΤΡΑ  
 
Η Να έχει ηλεκτρονικό θερµοστάτη 
Η Να έχει χωρητικότητα 7 λίτρα  
Η Να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και µηχανικών αντοχών  
Η Κατά DIN 1,4301 οι αντιστάσεις του να είναι ενσωµατωµένες στον πυθµένα  
Η Να διασφαλίζεται µέγιστη ισοκατανοµή θερµοκρασίας, ενδεικτικά κάτω από 

0,3OC 
Η Nα έχει κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα  
Η Να διαθέτει ανοξείδωτα ράφια για την τοποθέτηση διαφόρων αντικειµένων 
Η Να έχει την δυνατότητα εκκένωσης  
Η Να διαθέτει σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση καθώς και µηχανισµό 

θερµοστάτη ασφαλείας  
Η Να έχει ακρίβεια θερµοκρασίας ± 1OC 
Η Να διαθέτει διακόπτη ON, OFF 
Η Να διαθέτει σήµανση CE  
 
28. VORTEX 
 
1. Να δέχεται φυαλίδια Ria των 5ml και των 10ml 
2. Να ανακινεί τα φυαλίδια αίµατος µε πίεση 
3. Να φέρει διακόπτη ON, OFF 
4. Να διαθέτει σήµανση CE  

 
 

16PROC005461733 2016-11-28



 51 

29. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ 
 
• Πιπέτες αναρρόφησης µε αυτόµατη απόρριψη ρύγχους  
• Μεταβλητού όγκου  
• Να διαθέτουν σήµανση CE  
 
30. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ  
 
• Μετακινούµενο τραπέζι για 2 µονάδες  
• Ύψος κορυφής τραπεζιού : 890 mm 
• Πλάτος βάσης : 904 mm 
• Ύψος στήλης : 1920 mm 
• ∆ιαστάσεις τραπεζιού : 836x410mm 
• Eύρος οριζόντιας κίνησης τραπεζιού : 400mm 
• Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα : 120 kg 
• Λάµπα στη στήλη : 2x20W 
• Βάρος : 165 kg 
• Τροφοδοσία ρεύµατος :230 V/50Hz 
• Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος : 600 VA 
 
31. ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΠΕ∆ΩΣΕΩΣ 
 
Applanation τονόµετρο (Goldman Type) 
 
32. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ 
 

• Απόσταση προβολής  1.5~6m 
• Προβολή magni κατιόντων 30 x (σε 5m) 
• Μέγεθος προβολής 330mm (W) x 270mm (H) (σε 5m) 
• Αριθµός γραφηµάτων και µασκών : 30 
• Ταχύτητα προσαρµογής γραφήµατος : ένα γράφηµα ανά 0.03s 
• Μάσκα : 1 ανοιχτό, 5 οριζόντιες γραµµές, 8 κάθετες γραµµές, 21 µονά 

γράµµατα, 1 κόκκινο/πράσινο 
• Πρόγραµµα : 2 είδη προγραµµάτων (κάθε πρόγραµµα περιλαµβάνει µέχρι 30 

βήµατα) 
• Λαµπτήρας 12V, 50W λαµπτήρας αλογόνου  
• Λειτουργία αυτόµατου κλεισίµατος : Μετά από 5 λεπτά αδράνειας 
• Πηγή ρεύµατος : AC 220V, 50Hz ή 110V, 60Hz 
• Κατανάλωση ρεύµατος : 80W 
• Αξεσουάρ : Τηλεχειριστήριο, λάµπα αλογόνου, γυαλί πολωτικού φίλτρου, 

µπαταρίες 
• Προαιρετικά αξεσουάρ : Σταντ δαπέδου και τοίχου 
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33. ΚΑΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΥΑΛΩΝ ΜΕ 2 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥΣ  
 
206 τεµάχια και δύο τιτανίου 
 
34. ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ 
 
Εύρος φακού: -36D έως +35D 
 
Φίλτρο: Πολωτικό φίλτρο, 4000K Φίλτρο, Red-Free Φίλτρο  
Περιεχόµενα  
Οφθαλµοσκόπιο αλογόνου BXα κεφαλή  
 
 
RC λαβή  
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία 1000RS 
Εφεδρικός λαµπτήρας L-29 
Θήκη  
Παροχή ρεύµατος  
Φορτιστής µπαταρίας RC-II 
 
35. ΦΑΚΟΜΕΤΡΟ 
 
Εύρος Μέτρησης  
Σφαίρα (SPH) ....................+/- 25 D 
Κύλινδρος (CYL) ..................+/- 9.99 D 
Άξονας (AXIS) .......................0 to 180° 
Αύξηση ισχύος (ADD) .................................0 to 9.99 D 
Πρίσµα ................................0 to 9.99 ∆ 
 
Αύξηση µέτρησης  
∆ιόπτρα ............................0.01 / 0.12 / 0.25 D 
Πρίσµα ................................0.01 / 0.12 / 0.25 ∆ 
 
Τρόπος µέτρησης  
Κύλινδρος ...........................+ / ± / - 
Πρίσµα ................................ορθογώνιες συντεταγµένες / 
Πολικές συντεταγµένες  
Λειτουργίες φακού.......................στάνταρντ / υψηλός δείκτης /  
∆ιεστιακοί / πολυεστιακοί φακοί  
Λειτουργία φακών επαφής............Ναι  
 
Παράµετροι µέτρησης  
Χρόνος µέτρησης............0.035 sec. 
Μήκος κύµατος ......................660 nm 
∆ιάµετρος αισθητήρα /  
∆ιάµετρος ακτίνας .................Ø 3 mm / 10 mm  
Ακατέργαστοι φακοί.......................20 to 100 mm  
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Αριθµός ABBE ...................30 to 65 
 
Έλεγχος δεδοµένων  
Οθόνη ..............................LCD DOT (µονόχρωµη),  
Μέγεθος: 4.0 ίντσες   
Μνήµη ............................ενιαία  
∆ιακόπτης...................Mechanica 
 
Σήµανση  
Μονάδα σήµανσης.....................πλαστική   
Μελάνι .......................... µπλε  
 
∆ιαστάσεις & ηλεκτρικές προϋποθέσεις  
Είσοδος ................................AC 100 to 240V  
Συχνότητα .........................50/60 Hz 
Κατανάλωση ρεύµατος ..........Λιγότερο από 40 VA 
 
36. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΡΙΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ GOLDMAN + ∆ΥΟ 
(2) ΦΑΚΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ 90 ΚΑΙ 70 ∆ΙΟΠΤΡΙΩΝ  
 

CE MARK: ΝΑΙ 
 
37. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 
 

• Να είναι επιτραπέζια, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. 
• Η ηλεκτροθεραπεία να διαθέτει τα παρακάτω ρεύµατα: 
1. Εναλλασσόµενα (Τετράγωνο παλµικό, τρίγωνο παλµικό, εκθετικό παλµικό, 

ultra reiz, µέσης συχνότητας)  
2. Γαλβανικό 
3. ∆ιαδυναµικά (MF, DF CP, LP) 
4. ΤENS (Conventional, Low Frequency, Burst, Random Frequency) 
5. NMES φαραδικά ρεύµατα (Μονοφασικό τετραγωνικό-Τριγωνικό, ∆ιφασικό, 

Russian stimulation (Kotz) 
6. ∆ιασταυρούµενα (τετραπολικής και διπολικής εφαρµογής, if isoplanar vector, 

if dipole vector, if classic (Medium frequency).  
• Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξόδους λειτουργίας (4 ηλεκτρόδια) & να 

λειτουργεί µε ηλεκτρόδια επαφής. 
• Ο υπέρηχος να µπορεί να εκπέµπει στις 2 συχνότητες: 1 Mhz & 3 Mhz 
• Να µπορεί να λειτουργήσει σε συνεχή ή παλµική εκποµπή, στην παλµική 

εκποµπή να έχει επιλογή 25%, 50%, 75%. 
• Να µπορεί να εκπέµπει ταυτόχρονα στις διαθέσιµες συχνότητες. 
• Να διαθέτει µια κεφαλή εκποµπής υπερήχου. 
• Η ένταση του υπερήχου να είναι ρυθµιζόµενη έως 3 W/cm2.  
• Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής, όπου να απεικονίζονται όλες οι παράµετροι 

θεραπείας. 
• Να διαθέτει και πληκτρολόγιο, για µεγαλύτερη ευκολία του χρήστη. 
• Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά. 
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• Η συσκευή να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας και απεριόριστο χώρο 
αποθήκευσης νέων. 

• Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα να εµφανίζει στην οθόνη 
την περιοχή εφαρµογής των ηλεκτροδίων & της κεφαλής στο ανθρώπινο 
σώµα. 

• Να µπορεί να δεχτεί κεφαλή υπερήχου µικρότερης διαµέτρου. 
• Να διαθέτει CE mark.  
 

38. ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ 
 

• Να διαθέτει πλαίσιο κατασκευασµένο από χρωµιοµένο χάλυβα. 
• Η ρόδα να ρυθµίζεται στο ιδανικό ύψος που επιθυµεί ο ασθενής. 
• Να διαθέτει λαβή ρύθµισης για έλεγχο της αντίστασης. 
 
39. ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ 
 
• Να διαθέτει σώµα υπέρυθρης εκποµπής, 375 watt. 
• Να διαθέτει χρονόµετρο 1-60 λεπτά. 
• Να έχει δυνατότητα αυξοµείωσης ύψους. 
• Να διαθέτει λαβές για την εύκολη προσαρµογή της λάµπας στους ασθενείς. 
• Η λάµπα να διατίθεται σε τροχήλατη συµπαγή βάση µε ρόδες για την εύκολη 

µετακίνησή της στο χώρο σας. 
 
40. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ  
 
µπαλάκια µε gel µε διάφορα επίπεδα δυσκολίας α)ροζ - µαλακό b)µπλέ 
- µεσαίο c)πράσινο - σκληρό d)πορτοκαλί - αρκετά σκληρό e)µαύρο - πολύ 
σκληρό 
 
41. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ψηφιακός σένσορας εύκολος στη χρήση, πάντα έτοιµος προς χρήση 
εµφανίζοντας την ακτινογραφία άµεσα στην οθόνη του υπολογιστή. Η 
τεχνολογία του σένσορα να είναι C-MOS για ακόµη µεγαλύτερη ευκρίνεια µε 
ανάλυση µεγαλύτερη από 26,1p/mm. Στρογγυλεµένες γωνίες και το λεπτό πάχος 
του σένσορα, εξασφαλίζουν άνεση για τον ασθενή και εύκολη τοποθέτηση για 
τον οδοντίατρο. 
Αξιόπιστος και πραγµατικά φορητός σένσορας. Συνοδεύεται από οδοντιατρικό 
λογισµικό για επεξεργασία και αποθήκευση των ακτινογραφιών. 
 
42. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
 
Ειδικός αεροσυµπιεστής για ιατρική χρήση µε ανοξείδωτο κάδο και µία κεφαλή. 
Να παράγει πάνω από 70 λίτρα αέρα το λεπτό και να έχει κάδο 24 λίτρων. 
 
 
 

16PROC005461733 2016-11-28



 55 

43. ΕΝ∆ΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 
 
Κάµερα για ενδοστοµατική χρήση, µε τουλάχιστον 4 Led και φακό 105 µοιρών. 
Με ειδικό λογισµικό και σύνδεση µέσω USB σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 
44. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 
 
Συσκευή συµβατή µε τις cartridges όλων των εταιριών, για αυτόµατη ανάµειξη 
αποτυπωτικών υλικών. Συµβατή µε το νέο σύστηµα γρήγορης ανάµειξης. 
 
45. ΛΟΥΠΕΣ 
 
Οδοντιατρικές λούπες µε µεγέθυνση 2,5 και σκελετό ανθεκτικό στην κατανόηση. 
 
46. ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΚΡΟΡΙΖΙΟΥ 
 
Ειδική συσκευή η οποία µπορεί να υπολογίσει την απόσταση από το ακρορρίζιο 
και σε στεγνό αλλά και σε υγρό περιβάλλον. Να είναι αυτόνοµη και να µην 
απαιτεί σύνδεση µε το ρεύµα. 
 
47. ΜΟΤΕΡ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ  
 
Μοτέρ για τη χρήση µε τα µηχανοκίνητα εργαλεία ενδοδοντίας. Με προγράµµατα 
για: 
1. ρύθµιση ροπής στρέψης 
2. ρύθµιση στροφών 
3. να σταµατάει όταν φτάσει την ορισµένη ροπή 
4. να σταµατάει και να κινείται αντίστροφα όταν φτάσει την ορισµένη ροπή 
5. να έχει το πρόγραµµα reciprocating 
6. επιλογή σχέσης µετάδοσης της µειωτικής χειρολαβής 
 
48. -  105. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ  
 

48.  Οδοντάγρες-ριζάγρες, σειρά 11 τεµαχίων   1 
49.  Moχλοί ευθείς Bein, 2 διαφορετικα 

µεγέθη  2 
50.  Moχλοί  σχηµ.“Τ”  Barry δεξί/αριστερό 2 
51.  Μοχλοί Hylin 2 ευθείς και δεξί αριστερό 4 
52.  Μοχλοί ακροριζίων Heidbrink ευθύ και 

δεξί αριστερό 3 
53.  Αποκολλητήρες περιοστέου     1 
54.  Οστεοτόµοι 1 
55.  Χειρουργικά κοχλιάρια  2 
56.  Oστεορρίνη 1 
57.  Συνδεσµοτόµος ευθύς 1 
58.  Συνδεσµοτόµος κεκαµµένος 2 
59.  Λαβή νυστεριών 3 
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60.  Βελονοκάτοχα 17cm 1 
61.  Αιµοστατικές λαβίδες 1 
62.  Χειρουργικά ψαλλίδια   2 
63.  Ψαλλίδι στεφανών κεκαµένο     1 
64.  Eργαλείο νήµατος  1 
65.  Σύριγγα carpule 4 
66.  Βαµβακολαβίδες 12 
67.  Λαβίδες κώνων   1 
68.  Ανατοµικές λαβίδες 1 
69.  Χειρουργικές λαβίδες 1 
70.  Λαβές κατόπτρων µε χοντρή λαβή 12 
71.  Κάτοπτρα µεγενθυντικά Νο4 12 
72.  Κάτοπτρα µεγενθυντικά Νο5 12 
73.  Ανιχνευτήρες γωνιακούς          8 
74.  Ανιχνευτήρες κέρατος βωός    4 
75.  Κοχλιάρια τερηδόνας 8 
76.  Μετρητές θυλάκων  2 
77.  Εργαλεία περιοδοντίου σκαλίδα 1 
78.  Εργαλεία περιοδοντίου κοχλιάρια 3 
79.  Εργαλεία περιοδοντίου δρέπανο 4 
80.  Εργαλεία περιοδοντίου ρίνη 1 
81.  Εργαλεία περιοδοντίου Gracey  4 
82.  Aµαλγαµατοφόροι 2 
83.  Συγκρατητήρες τεχνητών τοιχωµάτων 2 
84.  Εργαλεία συµπυκνώσεως αµαλγάµατος 6 
85.  Απιοειδές 1 
86.  Westcott 1 
87.  Kοκκοράκι 1 
88.  Ονυχοειδές - δισκοειδές  1 
89.  Εργαλεία διαµορφώσεως Ward     4 
90.  Εργαλεία υδροξειδίου του ασβεστίου        3 
91.  Εργαλεία γουταπέρκας  6 
92.  Εργαλεία για ρητίνες        6 
93.  Σπάθες κονίας    2 
94.  Εργαλείο πλάγιας συµπύκνωσης κώνων 3 
95.  Εξωλκείς κορωνών  1 
96.  Αρπαγοφόροι 1 
97.  Τρύπανα 1 
98.  Αρπάγες set 1 
99.  Πλαίσιο αποµονωτήρα 1 
100.  Παριοκάτοχα 3 
101.  Πένσα παπαγαλάκι 1 
102.  Mαχαιρίδιο κηρού 1 
103.  Μαχαιρίδιο Lecron 1 
104.  Μαχαιρίδιο γύψου 1 
105.  Σπάθη γύψου 1
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106. – 113. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ 
 
1. Νεφροειδές 25 cm  
2. Μονοδωτή Λαβίδα 25 cm SCHROEDER  
3.  ∆υοδοντωτή λαβίδα 24 cm Museux ευθεία 
4. Ψαλίδι κυρτό MAYO STILLE 17 cm 
5. Κάψα 100 mm 
6. Μύλη Sims σταθερή 32 cm  
7. Μύλη Sims εύκαµπτη 32 cm  
8. Τολυπολαβίδα τύπου Foerster 25 cm ευθεία   
 
114. ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ 
 
- Μορφοτροπέας ψηφιακής τουρµπίνας που δεν απαιτεί καλιµπράρισµα, είναι 
πολλαπλών χρήσεων και δύνατι να χρησιµοποιεί επιστόµια µε αντιµικροβιακό 
φίλτρο µιας χρήσης. 
- Υποστήριξη µετρήσεων FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, FEV6%, FEV1/FEV6%, REF, 
FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FET, VEXT, *FVC, *FEV1, *PEF, PIF, 
FIVC, FIV1, FIV1%, VC, IVC, ERV, IC, VT, VE, BF, TI, TE, TI/tTtot, VT/TI, MVV. 
- ∆υνατότητα καταγραφής της προ και µετά βρογχοδιαστολής δίνοντας την επί 
τοις εκατό σύγκριση των µετρούµενων ζωτικών παραµέτρων µε των 
προβλεπόµενων φυσιολογικών τιµών. 
- Η αποστείρωσή του είναι απλή και µπορεί να γίνει µε cidex ή κλίβανο αερίου. 
- Συνοδεύεται από αναβαθµισµένο ενσωµατωµένο λογισµικό Winspiro Pro το 
οποίο «τρέχει» κάτω από Windows 98, είναι virus 2000 free και έχει τη 
δυνατότητα να διαχειρίζεται τα πληροφοριακά στοιχεία των ασθενών. 
- Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αναβάθµισης και µε νέες αναθεωρηµένες λίστες 
φυσιολογικών τιµών. Οι φυσιολογικές τιµές απεικονίζονται και εκτυπώνονται 
δίπλα στις µετρούµενες. Οι µετρήσεις µπορούν να συγκρίνονται µε τις 
αντίστοιχες πριν και µετά τη βρογχοσυστολή. 
- Τιµές αναφοράς (φυσιολογικές) µε εκτιµήσεις διαφόρων συγγραφέων οι οποίες 
συγκρίνονται κατά την εξέταση µε τις µετρούµενες. 
- Μέσω του προγράµµατος έχουµε πλήρη έλεγχο του σπιροµέτρου, ελέγχουµε 
κάθε στάδιο της εξέτασης, έχουµε τη δυνατότητα για παιδική χρήση µέσω της 
ειδικής ρουτίνας για παιδιά (animated images), διαχειριζόµαστε τις εκτυπώσεις 
και µπορούµε να αναβαθµίσουµε τη συσκευή µε τις καινούργιες εκδόσεις 
λογισµικού. 
- Εσωτερική βάση δεδοµένων για περισσότερες από 1500 πλήρεις µετρήσεις. 
- Εσωτερικό εκτυπωτή µε χαρτί εκτύπωσης 112 χιλιοστών. 
- Άµεση σύνδεση µε εξωτερικό εκτυπωτή και έξοδο RS 232 για σύνδεση µε Η/Υ. 
- Λειτουργεί µε ρεύµα πόλης 220 V/50 Hz και µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία για 
χρήση εκτός ιατρείου και διαθέτει ένδειξη κατάστασης της µπαταρίας. 
- Ενσωµατωµένος αισθητήρας θερµοκρασίας. 
- Εύκολο στη µετακίνηση λόγω του µικρού του βάρους της τσάντας µεταφοράς η 
οποία συνοδεύει τη συσκευή. 
- Εύκολο στη χρήση λόγω του απλού του πληκτρολογίου και της έγχρωµης µε 
υψηλή ευκρίνεια οθόνης. 
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Μορφοτροπέας ροής: Ψηφιακής τουρµπίνας 
Κλίµακα µέτρησης: Ροή από 0 εώς -+ 16 1/s, όγκος από 0 εως 101 
Ακρίβεια ροής/Όγκου:-+ 5% ή 200ml/s, -+3% ή 50 ml/s  
∆υναµική αντίσταση: <0,8 cm H2O/L/s  (APS,CRS) 
Οθόνη: Έγχρωµη FSTN 240 x 320 
Αισθητήρας θερµοκρασίας: Από 0 εως 45 C 
Εκτυπωτής: Θερµογραφικός εκτυπωτής µε 112 mm (4 ίντσες) πλάτος 
Σειριακή έξοδος: RS 232 
Βάση δεδοµένων: Αποθήκευση έως 1500 τεστ 
Επιστόµια: 30 mm εξωτερική διάµετρος 
Επιτρεπτή θερµοκρασία- υγρασία: 10 µε 40 C Μικρότερη από 75% χωρίς 
συµπύκνωση 
Τροφοδοσία:  200-240 v 50/60 Hz και µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία 
∆ιαστάσεις: 310 χ 205 χ 65 mm 
Βάρος: 1.9Kg 
 
115. ΖΥΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΝΕΟΓΝΟΥ  
 
• Να µπορεί η σκάφη να αφαιρείται εύκολα και γρήγορα µε το πάτηµα ενός 

κουµπιού µατατρέποντας το βρεφοζυγό σε µια επίπεδη ζυγαριά δαπέδου 
κατάλληλη για τη ζύγιση παιδιών µέχρι 20 kg. 

• Να είναι εύκολη και ασφαλής στη µεταφορά. 
• Το σχήµα της σκάφης να προσφέρει ασφάλεια στο µωρό. 
• Να είναι εύκολος ο καθαρισµός του ποσού γάλακτος που πήρε το µωρό κατά 

τη διάρκεια του θηλασµού. 
 
116. ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ 
 
• Μοντέρνο, αξιόπιστο, υψηλής ποιότητας ωτοσκόπιο 
• Αυτόµατο «κλικ» κλείσιµο. 
• Μεγεθυντικός φακός X 2,5. 
• Μεταλλική λαβή. 
• Μεταλλική κεφαλή µε υποδοχή για φύσηµα τυµπάνου. 
• Συσκευασία µε τη θήκη και αναλώσιµες χοάνες. 
 
117. ΟΞΥΜΕΤΡΟ 
 
Παλµικό Οξύµετρο δακτύλου. 
• Να έχει µικρό µέγεθος και να είναι εύκολο στη χρήση. 
 
• Να προσφέρει επιστηµονικά αποδεδειγµένη ακρίβεια στο ευρύτερο φάσµα 

πληθυσµών ασθενών και ρυθµίσεων. 
• Να είναι απλό στη χρήση να ανοίγει αυτόµατα και να πραγµατοποιεί εύκολα 

σποτ τσεκ. 
• Να έχει µικρό βάρος και διαστάσεις. 
• Να είναι ανθεκτικό στις πτώσεις, σε είσοδο νερού  και να µπορεί να 
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χρησιµοποιείται στις περισσότερο απαιτητικές συνθήκες . 
• Να διαθέτει µεγάλης ευκρίνεισς οθόνη LED Η οξυγόνωση του αίµατος και οι 

παλµοί της καρδιάς να µπορούν να διαβαστούν από οποιαδήποτε γωνία µέρα 
ή νύχτα. 

• Να γίνεται αυτόµατα η µέτρηση µε την τοποθέτησή του στο δάχτυλο. 
• Να είναι υψηλής απόδοσης και να έχει αυτόµατη λειτουργία ON/OFF. 
• Να είναι κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες και να µπορεί να δεχτεί πάχος 

δαχτύλου από 8mm εως 25.4mm. 
• Να έχει δείκτη LED ποιότητας σφυγµού τριών χρωµάτων. 
 
118. ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 
 
• Να αποτελείται από επιτοίχια βάση φόρτισης µε µία λαβή, µία κεφαλή 

ωτοσκοπίου καθώς και θήκη για την αποθήκευση των χοανών. 
• Η επιτοίχια βάση φόρτισης να είναι κατασκευασµένη από πλαστικό. 
• Η κεφαλή του ωτοσκοπίου να είναι µε οπτική ίνα, τεχνολογίας LED, 3,5 V 

περίπου. 
• Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 

13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), 
να πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε 
πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004. 

 
119. ∆ΙΑΠΑΣΩΝ 
 
• Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας ατσάλι,επινικελωµένο 
• Να έχει πλαστική βάση 
• Να είναι συχνότητας C128Hz. 
• Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 

13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), 
να πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε 
πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004. 

 
120. ΣΦΥΡΑΚΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ  
 
• Κατασκευή από ειδικό πλαστικό 
• Βάρος 110 gr 
• Μήκος 21cm 
 
121. ΡΑΒ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΨΥΧΡΟΥ 
 
Να διαθέτει 2 πλευρές (η µια από ανοξείδωτο ατσάλι και η άλλη από πλαστικό), 
οι οποίες  έρχονται εναλλακτικά σε επαφή µε το πόδι τους ασθενούς. 
 
122. AMBOU ΡΥΘΜΟΥ 
 
• Πλήρης συσκευή ambu σιλικόνης ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων µε µάσκα 

σιλικόνης Ν4 και µάσκες παιδικές Ν1κ Ν2. 
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• Να διαθέτει ειδική βαλβίδα ασφαλείας για έλεγχο της πίεσης µέχρι τα 60cm 
H2O για την  ambu ενηλίκων, σωλήνα οξυγόνου 2m και κλιβανιζόµενο 
ρεζερβουάρ. 

• Ο ασκός να είναι κατασκευασµένος από σιλικόνη και polysulfone για να 
κλιβανίζεται πλήρως στους 134 βαθµούς κελσίου. 

• Η χωρητικότητα του σσκού είναι 1600ml και του ρεζερβουάρ 2500ml. 
• Να έχει δυνατότητα προσαρµογής µε όλα τα µεγέθη µασκών. 
 
123. ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ 
 
Υψηλής ποιότητας ηλεκτροχειρουργικός εξοπλισµός κατάλληλος για µικρής και 
µεσαίας κλίµακας επεµβάσεις. 
Η διαθερµία να επιτρέπει καθαρή κοπή «CUT», κοπή – πήξη «BLEND», 
επιφανειακή πήξη «FORCED COAG», βαθιά πήξη µε απουσία νέκρωσης «SOFT 
COAG»  και, µε έναν ειδικό προσαρµογέα, διπολική «BIPOLAR» πήξη. 
Η σύνδεση του ουδέτερου ηλεκτροδίου να παρακολουθείται σταθερά. Έλεγχος 
ασφαλείας ασθενούς /επαφής πλάκας µε τη χρήση ουδέτερου ηλεκτροδίου 
διάσπασης. 
Η δυνατότητα ελέγχου από τη λαβή, τις λειτουργίες εξόδου, καθώς και την 
παράδοση της ισχύος εξόδου να επιτρέπει την υλοποίηση χειρουργικής 
επέµβασης χωρίς ο χειρουργός να αποµακρύνει την προσοχή του από το 
χειρουργικό πεδίο.     
Controls  
Κύκλωµα παρακολούθησης ασθενούς πλάκας. 
Παρακολούθησης ισχύος εξόδου. 
Αυτοέλεγχος. 
Ααφάλεια 
EN60601-1 
EN60601-1-2 
EN60601-2-2 
Electrical glass: 1CF 
MDD 93/42/EC Class: II b 
 
124. ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης (θερµού αέρα). 

 
• Να έχει χωρητικότητα 16 lit. 
• Να αποστειρώνει όλα τα µεταλλικά αντικείµενα στους 200 βαθµούς κελσίου. 
• Να διαθέτει ηλεκτρικές ασφάλειες, βασικό διακόπτη, λυχνίες neon για τον 

έλεγχο του χρονοδιακόπτη και του θερµοστάτη, καλλώδιο τροφοδοσίας, τρία 
ράφια και χειρολαβή. 

• Το πρόσθιο τοίχωµα και η πόρτα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα  ενώ το 
οπίσθιο τµήµα και τα πλάγια τοιχώµατα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα  µε 
εποξική βαφή. 

• Η εσωτερική επένδυση να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα  18/8. 
• Ο χώρος αποστείρωσης να είναι ανθεκτικός και να  αντανακλά τη θερµότητα 

ώστε η επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας να γίνει γρήγορα. 
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• Το µονωτικό υλικό να είναι κατάλληλο ώστε να µην µεταφέρεται η θερµότητα 
εξωτερικά. 

• Να διαθέτει ειδική βαλβίδα για αυτορρύθµιση της θερµοκρασίας από 90-200 
βαθµούς κελσίου. 

• Χρονοδιακόπτης : από 0-120 min που αυτόµατα ρυθµίζει το χρόνο που 
χρειάζεται ο θερµοστάτης να ανοίξει και να κλείσει. 

• Να διαθέτει βαλβίδα ελέγχου της θερµοκρασίας.   
 
125. ΣΕΤ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ  
 
• Να περιλαµβάνει λαρυγγοσκόπιο µεταλλικό µε 3 λάµες Mc Intosh No 1.2.3. 

λαβίδα Magill, γλωσσοκάτοχο, 3 αεραγωγούς Guedel, στοµατοδιαστολέα, 
ψαλίδι 14,5 cm και νάυλον αδιάβροχη θήκη αποθήκευσης διαστάσεων 
32Χ22,5Χh7.5cm.  

 
126. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 
 
• Να είναι περιστρεφόµενη 360 µοίρες  
• Να έχει κίνηση πλάτης από 45 έως 85 µοίρες 
• Να έχει κίνηση ποδιών από 0 εως 85 µοίρες  
• Να έχει ανύψωση από 56 εως 67 cm βάρος 
• Να έχει σκελετό µεγάλης αντοχής µέχρι 150 κιλά 
 
127. ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΛΙΤΣΑ 
 
• Να είναι αλουµινίου µε οπή και ρύθµιση κλίσης πλάτης. 
• Να διαθέτει κάλυµµα οπής και θήκη µεταφοράς. 
• Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα 14 kg. 
• Να έχει διαστάσεις 1,85Χ0,62Χ0,70 cm. 
 
128. ΠΛΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
 
• Να είναι τροχήλατη, να έχει φωτισµό αλογόνου, κατάλληλη για κάθε 

νοσοκοµειακή και κλινική εξέταση.  
• Να έχει ισχύ φωτισµού περίπου 30.000 lux / 300mm σε θερµοκρασία 

χρώµατος περίπου 4.500 Kelvin.  
• Να διαθέτει διακόπτη ρύθµισης έντασης φωτισµού.  
• Να έχει εύκαµπτο βραχίονα ρυθµιζόµενου ύψους για την προσαρµογή και 

σταθεροποίησή του στο επιθυµητό σηµείο .  
• Να έχει λάµπα αλογόνου 35W περίπου.  
• Η διάµετρος της λάµπας να είναι 75mm περίπου.  
• Το πεδίο εστίασης να είναι διαµέτρου 80 / 250mm περίπου.  
• Να έχει τροχήλατη βάση µε (5) τροχούς.  
 
129. ΥΠΟΠΟ∆ΙΟ 
 
• Να είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό επιχρωµιωµένο, από 
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σωλήνα διαµέτρου 26cm περίπου και πάχους 15 mm περίπου. 
• Το πάτηµα να αποτελείται από ξύλο επικαλυµµένο µε λάστιχο αντιολισθητικό 

µαύρου χρώµατος. 
• Να έχει τις εξής περίπου διαστάσεις 0,25χ0,46χ0,26 
 
130. ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
• Χωρητικότητα: 350lt 
• Εσωτερικές διαστάσεις: Ύψος 190cm, Πλάτος 62cm, Βάθος 62cm 
• Ισχύς: 240W 
• Ηλεκτροφορικός ψηφιακός έλεγχοςκαι ένδειξη θερµοκρασίας. 
• Σύστηµα ψύξης : Φυσική κυκλοφορία µε υποβοήθηση ανεµιστήρα (λειτουργία 

ψυχρού αέρα) 
• Απόψυξη αυτόµατη 
• Εύρος θερµοκρασίας : 2-8 βαθµούς κελσίου 
• Υλικό εσωτερικού: Γαλβανισµένη αντισκωριακή λαµαρίνα µε ειδική 

ηλεκτροστατική βαφή λευκού χρώµατος. 
• Εσωτερικός φωτισµός , Χειρολαβή, Ηλεκτρονικός θερµοστάτης , Θερµοστάτης 

ασφάλειας , Ψηφιακό θερµόµετρο µε ρύθµιση ανά 1 βαθµό κελσίου 
• Οπτικουαστικό alarm για απόκλιση θερµοκρασίας 
• 5 ράφια τύπου σχάρας ρυθµιζόµενα κατά ύψος 
• Ειδικό αντιθαµπωτικό διπλό τζάµι διαφανές 
• 1 πόρτα 
• Ενσωµατωµένη κλειδαριά 
• Να φέρει σήµανση CE 
 
131. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
 
Να διαθέτει  µεταγωγικό πίνακα για την έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε 
περίπτωση διακοπής ρεύµατος. 
Να έχει ισχύ 5500W, Συνεχές ρεύµα 12V, ρύθµιση τάσης AVR 
ρευµατοδότες A.C  2X230V, D.C 1X12V(8.3A). 
Να έχει  ασφαλειοδιακόπτη. 
Να έχει κυβισµό 438  
Μέγιστη ισχύ 11,5 
Καύσιµο: πετρέλαιο 
Εκκίνηση: µίζα 
Χωρητικότητα: 15 kg. 
 
132. ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 
• Να είναι εύκολο στην τοποθέτηση 
• Να είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και αξιόπιστο  
• Να έχει υψηλή σταθερότητα  
• Να έχει χρήση για µετρήσεις µέχρι 2 m 
• Εγγύηση: 1 έτος 
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133. ΜΕΖΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
 
Μεζούρα µέτρησης 1,5 m. 
 
134. ΖΥΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 
• Να είναι ηλεκτρονική ακριβείας. 
• Να έχει δυνατότητα ζύγισης µέχρι 200 kg. 
• Να διαθέτει µεγάλη και ελαφριά πλατφόρµα. 
• Να διαθέτει αντιολιστθητική επιφάνεια. 
• Μέγιστο βάρος 200 kg. 
• ∆ιαβάθµιση 100 kg. 
 
135. ∆ΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ∆ΙΠΛΟ 

 

• Να είναι επιτοίχιο, δύο θέσεων. 
• Να έχει µεταλλικό πλαίσιο, ηλεκτροστατικής βαφής, κατά προτίµηση λευκού 

χρώµατος 
• Να διαθέτει δύο σωληνωτές λυχνίες φθορίου. 
• Να έχει διαστάσεις 68 χ 10 χ 45 cm περίπου. 
• Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 

13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), 
να πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε 
πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004. 

 
136. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ  
 
1. Να έχει µανόµετρο µεγάλης διαµέτρου περίπου 10-15cm κατασκευασµένο από 
ανθεκτικό υλικό καλής ποιότητας (να αναφερθεί) και να φέρει µεγάλου µεγέθους 
ευανάγνωστους αριθµούς σε σκάλα µε υποδιαιρέσεις 0-300mmHg ανά 2mm. 
2. Να έχει περιχειρίδα υφασµάτινη αυτοκόλλητη τύπου Velcro ανθεκτικής 
κατασκευής µε εύκολη και σταθερή προσαρµογή στον βραχίονα και µε είσοδο για 
την εύκολη προσαρµογή του αεροθαλάµου εντός αυτής. 
3. Να έχει ελαστικό αεροθάλαµο ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να διογκώνεται 
µέχρι το µέγιστο της πίεσης χωρίς κίνδυνο σκασίµατος και να φέρει 
ενσωµατωµένους σωλήνες µεγάλου µήκους και καλής ποιότητος για την σύνδεση 
του πουάρ και του πιεσοµέτρου. 
4. Να έχει πουάρ από ελαστικό καλής ποιότητος εύχρηστο στις πιέσεις του 
χεριού. 
5. Να έχει βαλβίδα µε στρόφιγγα για τη ρύθµιση του εισερχόµενου και 
εξερχόµενου αέρα κατασκευασµένη, κατά προτίµηση, από υψηλής ποιότητος 
επιχρωµιωµένο µέταλλο. 
6. Να συνοδεύεται από τροχήλατη πεντακτινωτή βάση, ρυθµιζόµενου ύψους, µε 
πέντε (5) τροχούς, οι δύο εκ των οποίων να είναι µε φρένο για περισσότερη 
σταθερότητα. 
7. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να 
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πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004. 
 
137. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ 
 
1. Να διαθέτει κώδωνα δύο όψεων από ανοξείδωτο χάλυβα. 
2. Να έχει µεµβράνη διπλών συχνοτήτων στη µία πλευρά που να επαυξάνει τη 
λειτουργία παραδοσιακού κώδωνα της άλλης πλευράς. 
3. Να έχει σωλήνα ακουστικών υψηλής απόδοσης. 
4. Να έχει στεφάνη κώδωνα που να µην παγώνει τον ασθενή. 
5. Να είναι άνετο και ανθεκτικό. 
6. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να 
πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004. 
 
138. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
 
Θερµόµετρο ηλεκτρονικό. 
 
139. ΒΑΜΒΑΚΟ∆ΟΧΕΙΟ  
 
Βαµβακοδοχείο INOX 10Χ14cm.  
 
140. ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ 
 
• Φιάλη οξυγόνου χωρητικότητας 10 λίτρων µε υποβιβαστή πίεσης 

κωδικοποιηµένης σύνδεσης.  
• Μέγιστη λειτουργία πίεσης φιάλης περίπου 200bar.  
• Να φέρει διαβαθµισµένο ροόµετρο για χορήγηση οξυγόνου έως περίπου 

10λίτρα/λεπτό, επιπλέον να φέρει υγραντήρα που να συνδέεται άµεσα µε το 
ροόµετρο.  

• Να συνοδεύεται από µάσκες µιας χρήσεως.  
 
141. ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΗ 
 
• Να έχει  2 µεγάλες ρόδες 
• Να έχει  2 µικρές εµπροσθεν  
• Να έχει  Φρένο 
• Να έχει  2 υποπόδια αποσπούµενα 
• Να έχει  2 πλαϊνά αποσπούµενα 
• Να έίναι  πτυσσόµενο 
 
142. ΣΚΑΜΠΩ 
 
• Να έχει κάθισµα στρογγυλό διαµέτρου 30cm περίπου η επιφάνεια του οποίου 

να καλύπτεται από αφρολέξ πάχους 50mm σκληρής γόµωσης καλυµµένο από 
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δερµατίνη σε επιλογή χρωµάτων.  
• Η ανύψωση της έδρας να γίνεται χειροκίνητα µε αντλία αέρος από 0,45-

0,62cm περίπου.  
• Να φέρει τροχήλατη βάση πέντε ακτίνων µε τροχούς διαµέτρου 50mm 

περίπου κατασκευασµένη από ειδικό πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής.  
 
 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
   
   
   
   

Σ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  Σ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  Σ. ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ  

 
 
 

* Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προέκυψαν κατόπιν έρευνας 
αγοράς και µετά από ανοικτή δηµόσια διαβούλευση που 
διενεργήθηκε από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης από τις 17/12/2014 
µέχρι τις 10/1/2015.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
& ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   
   

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
CPV: 33190000-8 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Ακουογράφος  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
2.420,20  2.420,20  

Με αέρινη και οστέινη µέτρηση και masking  

2. Τυµπανογράφος  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
3.630,48  3.630,48  

Με δυνατότητα για ipsi/contra αντανακλαστικά και 
reflex decay  

3. Κάµερα ενδοσκοπικού  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
6.050,81  6.050,81  

SD pal µε έξοδο s-video  
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4. Άκαµπτο ενδοσκόπιο  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
2.420,32  2.420,32  

30 µοιρών ρινός  

5. Άκαµπτο ενδοσκόπιο ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
2.822,06  2.822,06  

70 µοιρών λάρυγγα  

6. Άκαµπτο ενδοσκόπιο ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
2.822,06  2.822,06  

0 µοιρών  

7. Μόνιτορ 24’’ ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
149,78  149,78  

 

8. 
Εκτυπωτής laser έγχρωµος 
για εκτύπωση εικόνας ΩΡΛ  

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
173,59  173,59  

 

9. 
Τροχήλατο (ενδοσκοπικός 
πύργος ΩΡΛ) 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
403,72  403,72  

 

10. Unit ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
16.128,87  16.128,87  

Με πηγή ψυχρού φωτισµού και αναρρόφηση  

11. Μετωπιαίο κάτοπτρο  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
765,77  765,77  

Ψυχρού φωτισµού στενής δέσµης  

12. Φορητό ωτοσκόπιο  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
245,01  245,01  

Μπαταρία οπτικών ινών  

13. Γυαλιά Frenzel ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
446,37  446,37  

Ρεύµατος  

14. Καλώδιο ψυχρού φωτισµού  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
347,18  347,18  

Μήκος 1,5 µ.  

15. 
Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
1.Ωτοσκόπια µεταλλικά 
hartmann διαφόρων µεγεθών 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

20 Τεµάχιο 
9,92  198,40  

 

16. 
Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
2.Ρινοσκόπια Killian 
διαφόρων µεγεθών 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

20 Τεµάχιο 
104,15  2.083,00  

 

17. 

Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
3.Ρινολαβίδες Troeltch 15 εκ. 
περίπου και hartmann 18 εκ. 
περίπου 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

20 Τεµάχιο 

24,80  496,00  

 

18. 

Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
4.Ρύγχη αναρρόφησης τύπου 
Frazier σε διαφόρους 
διαµέτρους 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

20 Τεµάχιο 

19,84  396,80  

 

19. 

Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
5.Μεταλλικοί βαµβακοφορείς 
 
 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

5 Τεµάχιο 

9,92  49,60  
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20. 
Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
6.Κυρτές αιµοστατικές 
λαβίδες mosquito 12,5 εκ 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
39,68  119,04  

 

21. 
Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
7.Μεταλλικα γλωσσοπίεστρα 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
14,88  29,76  

 

22. Μικροσκόπιο  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
694,35  1.388,70  

 

23. 
Ηµιαυτόµατος αναλυτής 
προσδιορισµού παραγόντων 
πήξης  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
1.983,87  1.983,87  

 

24. 
Επωαστικός – 
αποστειρωτικός κλίβανος  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
2.015,61  2.015,61  

 

25. 
Ηλεκτροφόρηση 
αιµοσφαιρίνης  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
991,94  991,94  

 

26. 
Φυγόκεντρος επιτραπέζιος 32 
θέσεων  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
3.225,77  3.225,77  

 

27. Υδατόλουτρα  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
1.775,56  3.551,12  

 

28. VORTEX ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
1.210,16  1.210,16  

 

29. Αυτόµατες πιπέτες  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ 
  

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
203,35  610,05  

 

30. 
Εξεταστική µονάδα 
οφθαλµίατρου  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
3.858,63  3.858,63  

 

31. Τονόµετρο επιπεδώσεως  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
912,58  912,58  

 

32. Προβολέας οπτοτύπων  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
803,47  803,47  

 

33. 
Κάσα εξεταστικών υαλών µε 2 
δοκιµαστικούς σκελετούς  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
892,74  892,74  

 

34. Οφθαλµοσκόπιο  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
495,97  495,97  

 

35. Φακόµετρο  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
1.339,11  1.339,11  

 

36. 

Εξεταστική ύαλος επαφής 
τρικατοπτρική GOLDMAN + 
∆ύο (2) φακοί εξεταστικοί 90 
και 70 διοπτριών  
 
 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 

595,16  595,16  
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37. 

Συνδυασµένη συσκευή 
ηλεκτροθεραπείας και 
υπερήχου  
 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 

1.983,87  1.983,87  

 

38. Τροχός ώµου  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
148,79  148,79  

 

39. Λάµπα υπερύθρων  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
595,16  595,16  

 

40. 
Συσκευές άσκησης άκρας 
χειρός  

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
89,27  89,27  

 

41. 
Ψηφιακή ακτινογραφία 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
3.471,77  3.471,77  

 

42. 
Αεροσυµπιεστής 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
843,15  843,15  

 

43. 
Ενδοστοµατική κάµερα 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
1.339,11  1.339,11  

 

44. 
Συσκευή αυτόµατης 
ανάµειξης αποτυπωτικών 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
843,15  843,15  

 

45. Λούπες (Οδοντιατρικό) Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
743,95  743,95  

 

46. 
Εντοπιστής ακρορριζίου 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
476,13  476,13  

 

47. 
Μοτέρ ενδοδοντίας 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
972,10  972,10  

 

48. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
1.Οδοντάγρες-ριζάγρες, σειρά 
11 τεµαχίων    

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
644,76  644,76  

 

49. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
2.Moχλοί ευθείς Bein, 2 
διαφορετικα µεγέθη 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
26,78  53,56  

 

50. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
3.Moχλοί  σχηµ.“Τ”  Barry 
δεξί/αριστερό 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
30,75  61,50  

 

51. 

Εργαλεία οδοντιατρικά 
4.Μοχλοί Hylin 2 ευθείς και 
δεξί αριστερό 
 
 
 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 

26,78  107,12  
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52. 

Εργαλεία οδοντιατρικά 
5.Μοχλοί ακροριζίων 
Heidbrink ευθύ και δεξί 
αριστερό 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 

26,78  80,34  

 

53. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
6.Αποκολλητήρες 
περιοστέου     

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
17,85  17,85  

 

54. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
7.Οστεοτόµοι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
29,76  29,76  

 

55. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
8.Χειρουργικά κοχλιάρια  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
22,81  45,62  

 

56. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
9.Oστεορρίνη 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
11,90  11,90  

 

57. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
10.Συνδεσµοτόµος ευθύς 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
12,90  12,90  

 

58. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
11.Συνδεσµοτόµος 
κεκαµµένος 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
12,90  25,80  

 

59. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
12.Λαβή νυστεριών 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
3,97  11,91  

 

60. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
13.Βελονοκάτοχα 17cm 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
69,44  69,44  

 

61. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
14.Αιµοστατικές λαβίδες 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
21,82  21,82  

 

62. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
15.Χειρουργικά ψαλλίδια   

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
29,76  59,52  

 

63. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
16.Ψαλλίδι στεφανών 
κεκαµένο    

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
17,85  17,85  

 

64. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
17.Eργαλείο νήµατος  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
29,76  29,76  

 

65. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
18.Σύριγγα carpule 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
39,68  158,72  

 

66. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
19.Βαµβακολαβίδες 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

12 Τεµάχιο 
10,91  130,92  

 

67. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
20Λαβίδες κώνων   

ΟΟ∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
14,88  14,88  

 

68. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
21.Ανατοµικές λαβίδες 
 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
11,90  11,90  
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69. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
22.Χειρουργικές λαβίδες 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
11,90  11,90  

 

70. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
23.Λαβές κατόπτρων µε 
χοντρή λαβή 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

12 Τεµάχιο 
5,95  71,40  

 

71. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
24.Κάτοπτρα µεγενθυντικά 
Νο4 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

12 Τεµάχιο 
2,98  35,76  

 

72. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
25.Κάτοπτρα µεγενθυντικά 
Νο5 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

12 Τεµάχιο 
2,98  35,76  

 

73. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
26.Ανιχνευτήρες γωνιακούς 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

8 Τεµάχιο 
5,95  47,60  

 

74. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
27.Ανιχνευτήρες κέρατος 
βωός  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
5,95  23,80  

 

75. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
28.Κοχλιάρια τερηδόνας 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

8 Τεµάχιο 
15,87  126,96  

 

76. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
29.Μετρητές θυλάκων  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
2 Τεµάχιο 

19,84  39,68  
 

77. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
30.Εργαλεία περιοδοντίου 
σκαλίδα 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
19,84  19,84  

 

78. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
31.Εργαλεία περιοδοντίου 
κοχλιάρια 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
19,84  59,52  

 

79. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
32.Εργαλεία περιοδοντίου 
δρέπανο 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
19,84  79,36  

 

80. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
33.Εργαλεία περιοδοντίου 
ρίνη 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
19,84  19,84  

 

81. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
34.Εργαλεία περιοδοντίου 
Gracey 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

  
4 Τεµάχιο 

24,80  99,20  
 

82. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
35.Aµαλγαµατοφόροι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
19,84  39,68  

 

83. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
36.Συγκρατητήρες τεχνητών 
τοιχωµάτων 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
19,84  39,68  
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84. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
37.Εργαλεία συµπυκνώσεως 
αµαλγάµατος 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

6 Τεµάχιο 
11,90  71,40  

 

85. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
38.Απιοειδές 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
11,90  11,90  

 

86. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
39.Westcott 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
12,90  12,90  

 

87. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
40.Kοκκοράκι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
14,88  14,88  

 

88. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
41.Ονυχοειδές - δισκοειδές  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
12,90  12,90  

 

89. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
42.Εργαλεία διαµορφώσεως 
Ward 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
15,87  63,48  

 

90. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
43.Εργαλεία υδροξειδίου του 
ασβεστίου        

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
14,88  44,64  

 

91. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
44.Εργαλεία γουταπέρκας  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

6 Τεµάχιο 
11,90  71,40  

 

92. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
45.Εργαλεία για ρητίνες  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

6 Τεµάχιο 
24,80  148,80  

 

93. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
46.Σπάθες κονίας    

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
14,88  29,76  

 

94. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
47.Εργαλείο πλάγιας 
συµπύκνωσης κώνων 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
12,90  38,70  

 

95. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
48.Εξωλκείς κορωνών 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
69,44  69,44  

 

96. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
49.Αρπαγοφόροι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
39,68  39,68  

 

97. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
50.Τρύπανα 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
29,76  29,76  

 

98. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
51.Αρπάγες set 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
69,44  69,44  

 

99. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
52.Πλαίσιο αποµονωτήρα 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

  
1 Τεµάχιο 

9,92  9,92  
 

100. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
53.Παριοκάτοχα 
 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
29,76  89,28  

 

16PROC005461733 2016-11-28



 73 

101. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
54.Πένσα παπαγαλάκι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
9,92  9,92  

 

102. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
55.Mαχαιρίδιο κηρού 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
4,96  4,96  

 

103. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
56.Μαχαιρίδιο Lecron 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
4,96  4,96  

 

104. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
57.Μαχαιρίδιο γύψου 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
4,96  4,96  

 

105. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
58.Σπάθη γύψου 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
4,96  4,96  

 

106. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
1.Νεφροειδές 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
9,92  9,92  

 

107. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
2.Μονοδοντωτή λαβίδα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
29,76  29,76  

 

108. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
3.∆υοδοντωτή λαβίδα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
43,65  43,65  

 

109. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
4.Ψαλίδι κυρτό 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
19,84  19,84  

 

110. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
5.Κάψα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
14,88  14,88  

 

111. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
6.Μύλη σταθερή  

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
22,81  22,81  

 

112. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
7.Μύλη εύκαµπτη 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
22,81  22,81  

 

113. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
8.Τολυπολαβίδα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 

34,72  34,72  

 

114. Σπειρόµετρο µε οξυµετρία  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
2.033,47  2.033,47  

 

115. 
Ζυγός µέτρησης βάρους 
νεογνού  
 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
158,71  317,42  

 

16PROC005461733 2016-11-28



 74 

116. Ωτοσκόπιο  ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
90,27  90,27  

 

117. Οξύµετρο  ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

 
2 Τεµάχιο 

247,98  495,96  
 

118. Ωτοσκόπιο επιτοίχιο  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
431,49  1.294,47  

 

119. ∆ιαπασών  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
69,44  138,88  

 

120. Σφυράκια αντανακλαστικών  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
32,73  65,46  

Εξοπλισµός µέτρησης περιφερικής διαβητικής 
νευροπάθειας  

121. 
Ράβδοι ελέγχου αίσθησης 
ψυχρού  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
14,88  29,76  

Εξοπλισµός µέτρησης περιφερικής διαβητικής 
νευροπάθειας  

122. ambu µε µάσκες  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ/ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
  

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 

128,95  515,80  

2 ενηλίκων, µία για νεογνά, µία παιδιατρική  

123. ∆ιαθερµία  
ΩΡΛ/ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
1.949,15  3.898,30  

Λαβίδα bayonnette διπολικής καυτηρίασης  

124. Κλίβανος  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
357,10  1.071,30  

Ξηρός εργαλείων  

125. Σετ διασωλήνωσης  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
155,73  622,92  

 

126. Εξεταστική καρέκλα ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Τεµάχιο 
2.380,65  2.380,65  

Καρέκλα περιστρεφόµενη 360 µοίρες, 
ανυψούµενη  

127. Κρεβάτι θεραπείας βαλίτσα  
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Τεµάχιο 
386,85  386,85  

 

128. Πλάγιος φωτισµός  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
1 Τεµάχιο 

178,55  178,55  
 

129. Υποπόδιο  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Τεµάχιο 
56,54  56,54  

 

130. 
Ψυγείο συντήρησης 
εµβολίων, φαρµάκων  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2 Τεµάχιο 
1.452,19  2.904,38  

 

131. Γεννήτρια  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Τεµάχιο 
2.015,61  2.015,61  

Με σύνδεση µε τα ψυγεία για την διακοπή 
ρεύµατος  

132. Αναστηµόµετρο επιτοίχιο  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2 Τεµάχιο 
69,44  138,88  
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133. Μεζούρα µέτρησης  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

5 Τεµάχιο 
39,68  198,40  

 

134. 
Ζυγός µέτρησης βάρους 
ενηλίκου  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ/ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3 Τεµάχιο 
99,19  297,57  

 

135. ∆ιαφανοσκόπιο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

7 Τεµάχιο 
122,01  854,07  

Με λάµπες φθορισµού  

136. Τροχήλατο πιεσόµετρο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12 Τεµάχιο 
218,23  2.618,76  

10 ενηλίκων, ένα για νεογνά, ένα για παιδιά  

137. Στηθοσκόπιο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
10 Τεµάχιο 

94,23  942,30  
 

138. Θερµόµετρο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

15 Τεµάχιο 
14,88  223,20  

 

139. Βαµβακοδοχείο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

10 Τεµάχιο 
81,34  813,40  

 

140. Ροόµετρο και φιάλη οξυγόνου  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2 Τεµάχιο 
314,44  628,88  

 

141. Καρότσι µεταφοράς ασθενή  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
4 Τεµάχιο 

226,16  904,64  
 

142. Σκαµπώ  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

10 Τεµάχιο 
117,05  1.170,50  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 108.291,58€ 
Φ.Π.Α. 24%  25.989,98€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  134.281,56€ 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ KAI ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
   
   
   
   

Σ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  Σ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  Σ. ΣΠΥΡΙ∆ΟΥ  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

CPV: 33190000-8 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

143. Ακουογράφος  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

Με αέρινη και οστέινη µέτρηση και masking  

144. Τυµπανογράφος  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

Με δυνατότητα για ipsi/contra αντανακλαστικά και 
reflex decay  

145. Κάµερα ενδοσκοπικού  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

SD pal µε έξοδο s-video  

146. Άκαµπτο ενδοσκόπιο  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

30 µοιρών ρινός  

147. Άκαµπτο ενδοσκόπιο ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

70 µοιρών λάρυγγα  

148. Άκαµπτο ενδοσκόπιο ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

0 µοιρών  

149. Μόνιτορ 24’’ ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

150. 
Εκτυπωτής laser έγχρωµος 
για εκτύπωση εικόνας ΩΡΛ  

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

151. 
Τροχήλατο (ενδοσκοπικός 
πύργος ΩΡΛ) 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

152. Unit ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

Με πηγή ψυχρού φωτισµού και αναρρόφηση  

153. Μετωπιαίο κάτοπτρο  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

Ψυχρού φωτισµού στενής δέσµης  

154. Φορητό ωτοσκόπιο  ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΑ 1 Τεµάχιο   Μπαταρία οπτικών ινών  
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

155. Γυαλιά Frenzel ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

Ρεύµατος  

156. Καλώδιο ψυχρού φωτισµού  ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

Μήκος 1,5 µ.  

157. 
Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
1.Ωτοσκόπια µεταλλικά 
hartmann διαφόρων µεγεθών 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

20 Τεµάχιο 
  

 

158. 
Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
2.Ρινοσκόπια Killian 
διαφόρων µεγεθών 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

20 Τεµάχιο 
  

 

159. 

Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
3.Ρινολαβίδες Troeltch 15 εκ. 
περίπου και hartmann 18 εκ. 
περίπου 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

20 Τεµάχιο 

  

 

160. 

Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
4.Ρύγχη αναρρόφησης τύπου 
Frazier σε διαφόρους 
διαµέτρους 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

20 Τεµάχιο 

  

 

161. 

Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
5.Μεταλλικοί βαµβακοφορείς 
 
 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

5 Τεµάχιο 

  

 

162. 
Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
6.Κυρτές αιµοστατικές 
λαβίδες mosquito 12,5 εκ 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
  

 

163. 
Εξεταστικά εργαλεία ΩΡΛ  
7.Μεταλλικα γλωσσοπίεστρα 

ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

164. Μικροσκόπιο  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

165. 
Ηµιαυτόµατος αναλυτής 
προσδιορισµού παραγόντων 
πήξης  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

166. 
Επωαστικός – 
αποστειρωτικός κλίβανος  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

167. 
Ηλεκτροφόρηση 
αιµοσφαιρίνης  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

168. 
Φυγόκεντρος επιτραπέζιος 32 
θέσεων  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

169. Υδατόλουτρα  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  ΙΑΤΡΙΚΑ 2 Τεµάχιο    
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

170. VORTEX ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

171. Αυτόµατες πιπέτες  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙKΟ 
  

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
  

 

172. 
Εξεταστική µονάδα 
οφθαλµίατρου  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

173. Τονόµετρο επιπεδώσεως  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

174. Προβολέας οπτοτύπων  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

175. 
Κάσα εξεταστικών υαλών µε 2 
δοκιµαστικούς σκελετούς  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

176. Οφθαλµοσκόπιο  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

177. Φακόµετρο  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

178. 

Εξεταστική ύαλος επαφής 
τρικατοπτρική GOLDMAN + 
∆ύο (2) φακοί εξεταστικοί 90 
και 70 διοπτριών  
 
 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 

  

 

179. 

Συνδυασµένη συσκευή 
ηλεκτροθεραπείας και 
υπερήχου  
 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 

  

 

180. Τροχός ώµου  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

181. Λάµπα υπερύθρων  ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

182. 
Συσκευές άσκησης άκρας 
χειρός  

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

183. 
Ψηφιακή ακτινογραφία 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

184. 
Αεροσυµπιεστής 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

185. 
Ενδοστοµατική κάµερα 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

186. Συσκευή αυτόµατης Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ 1 Τεµάχιο    
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ανάµειξης αποτυπωτικών 
(Οδοντιατρικό) 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

187. Λούπες (Οδοντιατρικό) Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

188. 
Εντοπιστής ακρορριζίου 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

189. 
Μοτέρ ενδοδοντίας 
(Οδοντιατρικό) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

190. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
1.Οδοντάγρες-ριζάγρες, σειρά 
11 τεµαχίων    

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

191. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
2.Moχλοί ευθείς Bein, 2 
διαφορετικα µεγέθη 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

192. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
3.Moχλοί  σχηµ.“Τ”  Barry 
δεξί/αριστερό 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

193. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
4.Μοχλοί Hylin 2 ευθείς και 
δεξί αριστερό 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
  

 

194. 

Εργαλεία οδοντιατρικά 
5.Μοχλοί ακροριζίων 
Heidbrink ευθύ και δεξί 
αριστερό 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 

  

 

195. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
6.Αποκολλητήρες 
περιοστέου     

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

196. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
7.Οστεοτόµοι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

197. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
8.Χειρουργικά κοχλιάρια  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

198. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
9.Oστεορρίνη 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

199. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
10.Συνδεσµοτόµος ευθύς 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

200. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
11.Συνδεσµοτόµος 
κεκαµµένος 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

201. Εργαλεία οδοντιατρικά Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ 3 Τεµάχιο    
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12.Λαβή νυστεριών ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

202. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
13.Βελονοκάτοχα 17cm 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

203. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
14.Αιµοστατικές λαβίδες 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

204. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
15.Χειρουργικά ψαλλίδια   

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

205. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
16.Ψαλλίδι στεφανών 
κεκαµένο    

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

206. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
17.Eργαλείο νήµατος  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

207. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
18.Σύριγγα carpule 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
  

 

208. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
19.Βαµβακολαβίδες 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

12 Τεµάχιο 
  

 

209. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
20Λαβίδες κώνων   

ΟΟ∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

210. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
21.Ανατοµικές λαβίδες 
 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

211. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
22.Χειρουργικές λαβίδες 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

212. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
23.Λαβές κατόπτρων µε 
χοντρή λαβή 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

12 Τεµάχιο 
  

 

213. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
24.Κάτοπτρα µεγενθυντικά 
Νο4 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

12 Τεµάχιο 
  

 

214. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
25.Κάτοπτρα µεγενθυντικά 
Νο5 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

12 Τεµάχιο 
  

 

215. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
26.Ανιχνευτήρες γωνιακούς 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

8 Τεµάχιο 
  

 

216. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
27.Ανιχνευτήρες κέρατος 
βωός  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
  

 

217. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
28.Κοχλιάρια τερηδόνας 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

8 Τεµάχιο 
  

 

218. Εργαλεία οδοντιατρικά Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ 2 Τεµάχιο    
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29.Μετρητές θυλάκων  
 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

219. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
30.Εργαλεία περιοδοντίου 
σκαλίδα 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

220. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
31.Εργαλεία περιοδοντίου 
κοχλιάρια 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
  

 

221. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
32.Εργαλεία περιοδοντίου 
δρέπανο 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
  

 

222. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
33.Εργαλεία περιοδοντίου 
ρίνη 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

223. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
34.Εργαλεία περιοδοντίου 
Gracey 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

  
4 Τεµάχιο 

  
 

224. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
35.Aµαλγαµατοφόροι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

225. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
36.Συγκρατητήρες τεχνητών 
τοιχωµάτων 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

226. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
37.Εργαλεία συµπυκνώσεως 
αµαλγάµατος 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

6 Τεµάχιο 
  

 

227. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
38.Απιοειδές 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

228. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
39.Westcott 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

229. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
40.Kοκκοράκι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

230. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
41.Ονυχοειδές - δισκοειδές  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

231. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
42.Εργαλεία διαµορφώσεως 
Ward 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
  

 

232. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
43.Εργαλεία υδροξειδίου του 
ασβεστίου        

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
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233. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
44.Εργαλεία γουταπέρκας  
 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

6 Τεµάχιο 
  

 

234. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
45.Εργαλεία για ρητίνες  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

6 Τεµάχιο 
  

 

235. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
46.Σπάθες κονίας    

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

236. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
47.Εργαλείο πλάγιας 
συµπύκνωσης κώνων 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
  

 

237. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
48.Εξωλκείς κορωνών 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

238. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
49.Αρπαγοφόροι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

239. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
50.Τρύπανα 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

240. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
51.Αρπάγες set 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

241. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
52.Πλαίσιο αποµονωτήρα 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

  
1 Τεµάχιο 

  
 

242. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
53.Παριοκάτοχα 
 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
  

 

243. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
54.Πένσα παπαγαλάκι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

244. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
55.Mαχαιρίδιο κηρού 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

245. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
56.Μαχαιρίδιο Lecron 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

246. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
57.Μαχαιρίδιο γύψου 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

247. 
Εργαλεία οδοντιατρικά 
58.Σπάθη γύψου 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

248. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
1.Νεφροειδές 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

249. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
2.Μονοδοντωτή λαβίδα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
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250. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
3.∆υοδοντωτή λαβίδα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

251. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
4.Ψαλίδι κυρτό 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

252. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
5.Κάψα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

253. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
6.Μύλη σταθερή  

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

254. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
7.Μύλη εύκαµπτη 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

255. 
Εξεταστικά εργαλεία 
γυναικολόγου  
8.Τολυπολαβίδα 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

1 Τεµάχιο 

  

 

256. Σπειρόµετρο µε οξυµετρία  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

257. 
Ζυγός µέτρησης βάρους 
νεογνού  
 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

258. Ωτοσκόπιο  ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

1 Τεµάχιο 
  

 

259. Οξύµετρο  ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

 
2 Τεµάχιο 

  
 

260. Ωτοσκόπιο επιτοίχιο  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
  

 

261. ∆ιαπασών  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

 

262. Σφυράκια αντανακλαστικών  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

Εξοπλισµός µέτρησης περιφερικής διαβητικής 
νευροπάθειας  

263. 
Ράβδοι ελέγχου αίσθησης 
ψυχρού  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

Εξοπλισµός µέτρησης περιφερικής διαβητικής 
νευροπάθειας  

264. ambu µε µάσκες  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ/ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
  

2 ενηλίκων, µία για νεογνά, µία παιδιατρική  

16PROC005461733 2016-11-28



 84 

265. ∆ιαθερµία  
ΩΡΛ/ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

2 Τεµάχιο 
  

Λαβίδα bayonnette διπολικής καυτηρίασης  

266. Κλίβανος  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

3 Τεµάχιο 
  

Ξηρός εργαλείων  

267. Σετ διασωλήνωσης  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

4 Τεµάχιο 
  

 

268. Εξεταστική καρέκλα ΩΡΛ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Τεµάχιο 
  

Καρέκλα περιστρεφόµενη 360 µοίρες, 
ανυψούµενη  

269. Κρεβάτι θεραπείας βαλίτσα  
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ  
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Τεµάχιο 
  

 

270. Πλάγιος φωτισµός  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
1 Τεµάχιο 

  
 

271. Υποπόδιο  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Τεµάχιο 
  

 

272. 
Ψυγείο συντήρησης 
εµβολίων, φαρµάκων  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2 Τεµάχιο 
  

 

273. Γεννήτρια  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 Τεµάχιο 
  

Με σύνδεση µε τα ψυγεία για την διακοπή 
ρεύµατος  

274. Αναστηµόµετρο επιτοίχιο  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2 Τεµάχιο 
  

 

275. Μεζούρα µέτρησης  
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΥ/ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

5 Τεµάχιο 
  

 

276. 
Ζυγός µέτρησης βάρους 
ενηλίκου  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ/ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ/ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3 Τεµάχιο 
  

 

277. ∆ιαφανοσκόπιο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

7 Τεµάχιο 
  

Με λάµπες φθορισµού  

278. Τροχήλατο πιεσόµετρο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

12 Τεµάχιο 
  

10 ενηλίκων, ένα για νεογνά, ένα για παιδιά  

279. Στηθοσκόπιο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
10 Τεµάχιο 

  
 

280. Θερµόµετρο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

15 Τεµάχιο 
  

 

281. Βαµβακοδοχείο  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

10 Τεµάχιο 
  

 

282. Ροόµετρο και φιάλη οξυγόνου  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2 Τεµάχιο 
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283. Καρότσι µεταφοράς ασθενή  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
4 Τεµάχιο 

  
 

284. Σκαµπώ  ΟΛΟΙ  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

10 Τεµάχιο 
  

 

 

 

 

 

               Ηµεροµηνία 
 
 
 
               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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